


























































neuen  Verfahren  zur  in  vivo  Messung  der  Autofluoreszenzabfälle  endogener  Fluorophore  vom 
menschlichen  Augenhintergrund.  Die  bisherigen  Verfahren  zur  Approximation  der 
Fluoreszenzlebensdauer  aus  den  Autofluoreszenzabfällen  stammen  aus  der Mikroskopie  und  sind 
daher nicht an die speziellen Bedingungen der in vivo Messungen am menschlichen Auge angepasst. 
Ziel  der  Arbeit  war  es,  neue  Verfahren  der  Messdatenverarbeitung  zu  entwickeln,  welche  die 
Fluoreszenzlebensdauerapproximation,  insbesondere  in  FLIO‐Daten,  verbessern,  sowie  technische 
und physiologische Einflussfaktoren auf die FLIO‐Methode zu untersuchen. 
Im  Rahmen  der  Arbeit  wurden  daher  neue  Verfahren  zur  Behandlung  von  Artefakten  durch  eine 
inhomogene Fluoreszenzverteilung am Augenhintergrund sowie zur Behandlung von Artefakten durch 
Reflexionen  im  optischen  Strahlengang  des  FLIO‐Systems  entwickelt.  Die  Modellierung  der 
zeitaufgelösten  Autofluoreszenzabfälle  wurde  erweitertet,  um  die  Fluoreszenz  des 
Augenhintergrunds  als  dreidimensionale  Fläche  zu  betrachten,  die  Schichtstruktur  des  Auges 
abzubilden  sowie  die  Fluoreszenz  der  natürlichen  Augenlinse  von  einer  separaten  Messung  zu 
berücksichtigen. Darüber hinaus wurden Verfahren entwickelt, welche durch Ausnutzung örtlicher 
Information  Fehler  in  der  Fluoreszenzlebensdauerapproximation  reduzieren.  Auf  technischer  Seite 
wurde  die  Wiederholbarkeit  von  FLIO  anhand  von  Farbstoffen  und  Probanden  untersucht, 
verschiedene FLIO‐Systeme auf Vergleichbarkeit geprüft sowie die Eignung eines Weitwinkelobjektivs 
für  FLIO‐Messungen  analysiert.  Letztlich  wurde  der  Einfluss  der  natürlichen  Augenlinse  und  des 
Blutzuckerspiegels  auf  die  Fluoreszenzlebensdauern  des  Augenhintergrunds  in  Patienten  bzw. 
Probanden charakterisiert. 
Als ein Ergebnis der Arbeit entstand das umfangreiche Open‐Source‐Softwarepaket FLIMX, welches 




Wirksamkeit  der  neu  entwickelten  Verfahren  demonstriert.  Die  Modellierung  fluoreszierender 
Schichten  wurde  mittels  aufwendiger  Simulationen  und  experimenteller  Messungen  im  Detail 
untersucht. Eine gute Wiederholbarkeit des FLIO‐System konnte belegt werden. Beim Vergleich von 
vier FLIO‐Geräten wies ein FLIO‐Gerät moderate Abweichungen zu den übrigen FLIO‐Geräten auf. Das 










new  methods  of  measurement  data  processing,  which  improve  the  fluorescence  lifetime 
approximation, in particular in FLIO data, as well as the investigation of technical and physiological 
influencing factors of the FLIO technique. 






reduce  errors  in  the  fluorescence  lifetime  approximation  by  utilizing  local  information.  On  the 
technical side, the reproducibility of FLIO was investigated by means of dyes and volunteers, various 




implements  existing  as  well  as  the  newly  developed  methods  for  the  fluorescence  lifetime 
approximation. In addition, FLIMX provides tools, e.g. for the simulation of time‐resolved fluorescence 
decays, for the visualization of fluorescence lifetime and other parameters as well as for the statistical 
analysis  of  individual  FLIO measurements  and groups of  patients  /  volunteers.  The efficacy of  the 










Technischen  Universität  Ilmenau,  Herrn  Prof.  Dr.‐Ing.  habil.  Jens  Haueisen,  für  seine  fachliche 
Betreuung, für seine Unterstützung in allen organisatorischen und inhaltlichen Fragestellungen, für 
den nötigen  Freiraum und  für die hilfreichen Anregungen und  vielen Denkanstöße,  trotz  stets  gut 
gefülltem Terminkalender. 
Außerordentlich  danken  möchte  ich  auch  Herrn  Doz.  Dr.‐Ing.  habil.  Dietrich  Schweitzer  für  die 
unzähligen  inspirierenden  Diskussionen,  der  kritischen  Auseinandersetzung  mit  den  Inhalten  der 
Arbeit, das unermüdliche Testen neuer Softwareversionen und die große Geduld, wenn sich doch ein 
Fehler  eingeschlichen  hatte.  Er  war  für  mich  ein  ständiger  Ansprechpartner  sowohl  bei  der 
Einarbeitung in die Thematik, sämtlichen inhaltlichen Fragestellungen und darüber hinaus. 
Herrn Prof. Dr.‐Ing. Daniel Baumgarten danke ich für die Bereitschaft als Gutachter tätig zu werden, 


























bei den Volleyballvereinen  in  Ilmenau, Ohrdruf und Erfurt bedanken,  sowie bei allen Verwandten, 
Freunden und Bekannten, die mich ermutigt und unterstützt haben. 
An letzter und bedeutendster Stelle möchte ich meinen Eltern Karin und Konrad danken. Sie haben 
mich  stets  ermutigt,  mir  immer  einen  starken  Rückhalt  gegeben  und  mit  Rat  und  Tat  zur  Seite 





















































































































































































































































Intensität  und Abklingen der Autofluoreszenz endogener  Fluorophore des Augenhintergrundes.  Es 
erzeugt  eine  quantitative  Basis  der  Fluoreszenzlebensdauer  der  verschiedenen  Fluorophore  im 
Augenhintergrund  und  erweitert  damit  die  aktuelle  Bildgebung  auf  Basis  der 





Grundlagenwissenschaft,  beispielsweise  um  pathologische  Zusammenhänge  in 
Stoffwechselerkrankungen  zu  entdecken  [3].  FLIO  am  Augenhintergrund  hat  das  Potential  ein 
wertvolles  diagnostisches  Werkzeug  zur  Erkennung  funktioneller  Veränderungen  zu  sein,  um  bei 






erblindeten  Personen  sind  über  50  Jahre  alt  [7].  Sobald  pathologische  Veränderungen  am 
Augenhintergrund  für  den  Augenarzt  sichtbar  auftreten,  können  diese  bereits  teilweise  oder 
vollständig  nicht  mehr  umgekehrt  werden.  Noch  bevor  es  zu  sichtbaren  Veränderungen  kommt, 
treten bereits Verschiebungen von Gleichgewichten in Stoffwechselprozessen auf. Diese Änderungen 
der  Stoffwechselprozesse  sind  reversibel.  Ein  Ungleichgewicht,  z.B.  durch  mangelnde 
Sauerstoffversorgung  über  einen  längeren  Zeitraum,  führt  letztlich  zu  bleibenden  Schäden  des 
Gewebes.  An  Stoffwechselprozessen,  wie  dem  Citratzyklus,  beteiligte  Koenzyme  sind  u.a. 
Nicotinamid‐Adenin‐Dinukleotid  (NAD)  sowie  Flavin‐Adenin‐Dinukleotid  (FAD)  [8].  FAD  und  NADH 
lassen  sich  zur  Fluoreszenz  anregen.  Weiterhin  besitzen  einige  Stoffwechselendprodukte,  wie 
beispielsweise  Lipofuszin  [9‐12]  oder  Advanced  Glycation  Endproducts  (AGE),  fluoreszierende 
Eigenschaften. Die Anlagerung dieser Stoffwechselendprodukte spielt eine Rolle bei der Versorgung 








und wird  daher  unter  der  Bezeichnung  Fluorescence  Lifetime  Imaging  (FLIM)  [17,  18]  von  einigen 
Forschungsgruppen  zur  Gewebecharakterisierung  und  Diagnose  verwendet  [19‐24].  Fluorescence 
Lifetime Imaging Ophthalmoscopy zur in vivo Bildgebung der Fluoreszenzlebensdauer am Auge wurde 
von  Schweitzer  et  al.  [25]  entwickelt  und  ermöglicht  es  Stoffwechselparameter  der menschlichen 
Retina  zu  beobachten  [3].  Es  wurden  beispielsweise  Fluoreszenzlebensdauern  von  sub‐retinalen 
Ablagerungen metabolischer Nebenprodukte (Drusen), von Zellen des retinalen Pigmentepitheliums 
(RPE)  und der Bruch’schen Membran  in histologischen  Schnitten  von menschlichen  Spenderaugen 
bestimmt [26]. Der Einfluss des Makulapigments auf die Fluoreszenzlebensdauer wurde in gesunden 












soll  die  Belastung  für  die  Patienten  geringhalten,  da  Farbstoffe  bzw.  Kontrastmittel  bei  anderen 
Bildgebungsmodalitäten  oft  zu  Unverträglichkeiten  wie  z.B.  allergischen  Reaktionen  führen. 
Außerdem  existieren  entsprechend  geeignete  Farbstoffe  noch  nicht  bzw.  fehlen  Untersuchungen 
dazu.  Die  Messung  von  Autofluoreszenz  stellt  allerdings  deutlich  höhere  Anforderungen  an  die 
Messtechnik,  da  die  natürlich  vorkommenden  Fluorophore  geringe  Quantenausbeuten  besitzen. 
Insbesondere  die  Begrenzung  der  Strahlungsleistung  zur  Fluoreszenzanregung  im  lebenden 
menschlichen  Auge  stellt  eine  große  Limitation  dar.  Im  Gegensatz  zur Messung  einer  definierten 
Anzahl von Farbstoffen wird bei der Autofluoreszenzmessung am Auge eine unbekannte Anzahl von 
Fluorophoren  zur  Fluoreszenz  angeregt,  welche  zusätzlich  aus  unterschiedlich  weit  voneinander 
entfernten Schichten stammen, was in einem deutlich komplexeren Fluoreszenzsignal resultiert. Die 




und  damit  in  erster  Linie  für  die  Analyse  von  Farbstoffen  konzipiert.  So  kann  beispielsweise  eine 




Gegebenheiten  am  menschlichen  Auge  anzupassen,  um  Unsicherheiten  in  den  bestimmten 
Fluoreszenzlebensdauern vom Augenhintergrund zu reduzieren. Darüber hinaus werden ausgewählte 
technische  und  physiologische  Einflussfaktoren  auf  die  FLIO‐Methode  untersucht,  um  die  FLIO‐
Methode  weiterzuentwickeln.  In  Summe  soll  die  Arbeit  einen  Beitrag  dazu  leisten,  FLIO  in  der 
klinischen Anwendung, zumindest im Bereich der Forschung, zu etablieren.  
Die vorliegende Arbeit  ist  in 8 Hauptkapitel unterteilt. Nach der Einleitung werden  in Kapitel 2 die 






der Messdaten  als  auch  die Methodik  zur  statistischen  Auswertung. Weiterhin werden  in  diesem 














Im  Allgemeinen  wird  der  innere  Energiezustand  eines  Moleküls  durch  verschiedene  innere 
Freiheitsgrade bestimmt. Die Bewegung eines Moleküls  im Raum wird als Translationsfreiheitsgrad 
beschrieben. Weitere Freiheitsgrade beschreiben Schwingungs‐ und Rotationszustände und liegen in 
Energiebereichen  von  ca.  0,1 eV  bzw.  0,001 eV  [42].  Als  elektronische  Freiheitsgrade  werden 
Änderungen  der  energetischen  Zustände  gebundener  Elektronen  bezeichnet.  Diese  besitzen 
charakteristische Energien  von 1‐10 eV. Durch Wechselwirkung mit  elektromagnetischer  Strahlung 
kann  ein  Molekül  in  einen  energetisch  höheren  Zustand  gebracht  werden.  Um  ein  Photon  zu 
absorbieren, muss die Bohr’sche Frequenzbedingung erfüllt sein: 
𝐸஺ ൌ 𝐸௛ െ 𝐸௡ ൌ ℎ ∙ 𝜈஺ ൌ ℎ ∙ 𝑐𝜆஺   (2.1) 
Hierbei steht EA für die Energie des absorbierten Photons, En für den energetisch niedrigeren Zustand, 
Eh  für  den  energetisch  höheren  Zustand,  h  für  das  Planck’sche  Wirkungsquantum,  c  für  die 
Lichtgeschwindigkeit,  νA  für  die  Frequenz  und  λA  für  die  Wellenlänge  der  absorbierten 
elektromagnetischen Strahlung. Mit Hilfe der oben angegebenen Energien und Gleichung 2.1 lassen 




Gleichgewicht  befinden.  Die  Absorption  eines  Photons  findet  aus  dem  S0  Zustand  heraus  in  ein 
beliebiges Schwingungs‐ bzw. Rotationsniveau eines angeregten Zustands S1, S2, S3, …, meist S1, statt 
und  dauert  ca.  10‐15 s.  Durch  den  als  Internal  Conversion  bezeichneten  Vorgang  fällt  das Molekül 
innerhalb  von  10‐14 s  bis  10‐10 s  strahlungslos  auf  ein  höheres  Schwingungsniveau  von  S1  und 
anschließend  durch  Schwingungsrelaxation  in  das  unterste  Schwingungsniveau  S10  von  S1.  Die 








Abbildung  2.1  Jablonski Diagramm mit  den  verschiedenen  Singulettgrund‐  und  Triplettzuständen  eines Moleküls. Die 
Energie eines absorbierten Anregungsphotons (blau), versetzt das Molekül in einen angeregten Zustand, von dem es durch 
Internal Conversion in das unterste Schwingungsniveau von S1 gelangt. Die Verweildauer in diesem Zustand bestimmt die 
Fluoreszenzlebensdauer.  Die  Rückkehr  in  den  Grundzustand  S0  kann  strahlungslos,  durch  Abgabe  eines 
Fluoreszenzphotons  (grün)  oder  in  einen  Triplettzustand  durch  Intersystem  crossing  erfolgen,  wodurch  ein 
Phosphoreszenzphoton (gelb) abgegeben werden kann. 
2.1.2 Fluoreszenzemission	
Die  Rückkehr  vom  Zustand  S10  in  ein  Schwingungsniveau  S0i  des  Grundzustands  S0  kann  unter 
Aussenden eines Photons erfolgen, was als Fluoreszenz bezeichnet wird und zuerst von Stokes [43] 
beschrieben  wurde.  Die  energetische  Struktur  der  Singulettzustände  bestimmt  die 
Übergangswahrscheinlichkeit  für  den  elektronischen  Dipolübergang.  Daraus  ergibt  sich  die 
intrinsische Übergangsrate kS für die Emission von Photonen ohne andere Relaxationsmöglichkeiten: 
𝑘ௌ ൌ 1𝜏ௌ  (2.2) 
τS ist die intrinsische Lebensdauer des angeregten Zustands ohne andere Relaxationsmöglichkeiten. 
Die Energie des emittierten Fluoreszenzphotons EE beträgt: 









Shift  bezeichnet  und  beträgt meist  20‐50 nm,  bei  organischen Molekülen  auch  100 nm  durch  die 
Vielzahl  von  Schwingungszuständen  [44].  Dadurch  lassen  sich  Anregungs‐  und  Emissionsstrahlung 
voneinander  trennen,  beispielsweise  durch  den  Einsatz  geeigneter  optischer  Filter.  Aufgrund  der 
großen Anzahl an Schwingungsniveaus im Grund‐ als auch im angeregten Zustand ergeben sich ein 
Anregungs‐  und  ein  Emissionsspektrum, welche  sich  oft  überlappen  und  in  ihrer  Form  gespiegelt 
zueinander  sind.  Das  Absorptionsspektrum  wird  durch  die  Schwingungsniveaus  des  angeregten 





vom  angeregten  Zustand  S10  strahlungslos  auf  ein  höheres  Schwingungsniveau  von  S0  mit 
anschließender Schwingungsrelaxation in das unterste Schwingungsniveau möglich. Weiterhin kann 
es  durch  Intersystem  Crossing  zu  einem  strahlungslosen  Übergang  mit  Spinumkehr  vom 
Singulettzustand  S1  zum  Triplettzustand  T1  kommen.  Beim  Übergang  vom  Triplettzustand  T1  zum 
Grundzustand  S0  spricht  man  von  Phosphoreszenz.  Die  Übergangsraten  der  Phosphoreszenz  sind 




Quenching  kommt  es  zur  Komplexbildung  mit  einem  benachbarten Molekül,  wobei  ebenfalls  die 
Energie des angeregten Zustands abgegeben wird. Eine Erhöhung der Konzentration der Quenching‐
Moleküle  erhöht  die  Fluoreszenzauslöschung  und  verringert  damit  die  Fluoreszenzintensität.  Eine 
Temperaturerhöhung  führt  bei  dynamischen  Quenching  zu  einer  Erhöhung  der 
Fluoreszenzauslöschung, da die Wahrscheinlichkeit für Stöße steigt. Bei statischem Quenching führt 
eine  Temperaturerhöhung  zu  einer  Verringerung  der  Fluoreszenzauslöschung,  da  die 
Wechselwirkungszeit abnimmt und dadurch die Wahrscheinlichkeit der Komplexbildung sinkt. Eine 
weitere  Möglichkeit  der  Wechselwirkung  mit  Umgebungsmolekülen  ist  der  Förster‐
Resonanzenergietransfer  (FRET), zuerst beschrieben durch Förster [45]. Dabei wird die Energie des 
angeregten  Zustands  vom  abgebenden  Molekül  (Donor)  strahlungslos  über  direkte  Dipol‐Dipol‐
Wechselwirkungen auf ein benachbartes Akzeptormolekül übertragen. Voraussetzungen dafür sind 






jedoch  die  Strahlungsintensität  und  die  Fluoreszenzlebensdauer  des  Donorfarbstoffs  ab,  da  die 
Verweildauer des Donormoleküls  im angeregten Zustand durch den Energietransfer verkürzt wird. 
Weiterhin  ist  die  Fluoreszenz  des  Akzeptorfarbstoffs  nur  bei  erfolgreichem  Energietransfer 
nachweisebar  [16,  47].  Letztlich  kann  es  zu  excited  state  reactions  kommen.  Dabei  wird  die 
elektronische Verteilung des Moleküls durch die Absorption eines Photons so stark verändert, dass 
sich  die  physikalischen  und  chemischen  Eigenschaften  entscheidend  ändern.  Durch  Reaktion  mit 
benachbarten Molekülen  kann  es  zur  excimer‐  und  exciplex‐Bildung  kommen,  welche  veränderte 
Absorptions‐  und  Emissionsspektren  bzw.  gar  keine  Fluoreszenz  mehr  zeigen.  Findet  die 
Gegenreaktion  nicht  in  sehr  kurzem  zeitlichen  Abstand  statt,  so  verringert  sich  die 







𝑄𝐴 ൌ 𝑘ௌ𝑘ௌ ൅ 𝑘ேௌ  (2.4) 
Eine  Quantenausbeute  von  nahezu  1  bedeutet,  dass  die  Rückkehr  in  den  Grundzustand  fast 








angeregten  Zustand  an.  Diese  phänomenologische  Definition  berücksichtigt  nicht  die  in 
Abschnitt 2.1.3 beschriebenen konkurrierenden Prozesse und muss daher erweitert werden.  





𝑑𝑡 ൌ െሺ𝑘ௌ ൅ 𝑘ேௌሻ ∙ 𝑁ሺ𝑡ሻ  (2.5) 
Unter der Annahme, dass sich zum Zeitpunkt t = 0 N0 Moleküle im angeregten Zustand befinden, lässt 
sich die Differentialgleichung lösen: 




𝜏ி ൌ 1𝑘ௌ ൅ 𝑘ேௌ  (2.7) 
Dies bedeutet, dass die Mikroumgebung direkt die beobachtete Fluoreszenzlebensdauer beeinflusst. 
Ein Anstieg der nicht‐strahlenden Übergangsraten verursacht durch Internal Conversion, Intersystem 




𝐼ሺ𝑡ሻ ൌ 𝐼଴ ∙ 𝑒ି
௧
ఛಷ   (2.8) 
Dabei  ist  I0  die  Fluoreszenzintensität  zum  Zeitpunkt  t = 0.  Abb. 2.2  zeigt  ein  normiertes 

































Messungen  der  Fluoreszenzanisotropie  sind  beispielsweise  für  biochemische  Untersuchungen  ein 
nützliches Werkzeug. Dabei wird ausgenutzt, dass eine Fluoreszenzanregung mit polarisiertem Licht 
zu  einer  ebenfalls  polarisierten  Fluoreszenzemission  führt.  Der  Grad  der  Polarisierung  der 
Fluoreszenzemission  wird  als  Anisotropie  bezeichnet.  Der  Ursprung  der  Anisotropie  liegt  in  der 
Existenz von Übergangsmomenten für Absorption in Emission begründet, welche entlang bestimmter 
Richtungen innerhalb des Fluorophormoleküls liegen. In einer homogenen Lösung sind die Richtungen 
der  Grundzustände  der  Fluorophormoleküle  ungeordnet. Wird  die  Lösung mit  polarisiertem  Licht 
bestrahlt,  werden  vorzugsweise  die  Moleküle  angeregt,  deren  Absorptionsübergangsmoment  in 
Richtung des Vektors des elektrischen Feldes des einfallenden Lichts zeigt. Die Fluoreszenzemission 
kann  durch  eine  Reihe  von  Prozessen  depolarisiert  werden,  welche  von  der  Probe  abhängen. 
Rotationsmomente  der  Diffusion  sind  eine  häufige  Ursache  für  Depolarisation.  Anisotropie 
Messungen  sind  daher  ein Maß  für  die  Drehung  eines  Fluorophores  zwischen  Anregung  und  der 
darauffolgenden Fluoreszenzemission. Das Ausmaß der Drehung eines Moleküls innerhalb der Dauer 
des  angeregten  Zustands  hängt  von  Größe  und  Form  des Moleküls  sowie  von  der  Viskosität  des 
Lösungsmittels ab. In flüssigen Lösungen rotieren die meisten Moleküle vollständig innerhalb von 50‐
100 ps.  Während  der  typischen  Lebensdauer  des  angeregten  Zustands  von  1‐10 ns  rotieren  die 





Zweck hat. Das Auge beherbergt die Elemente, welche  Licht  aufnehmen und  in neuronale  Signale 









Abb. 2.3  stellt  eine  Skizze  vom 
anatomischen Aufbau des menschlichen 
Auges  sowie  einige  Schichten  des 
Augenhintergrunds  (Fundus)  dar.  Es 
besteht aus drei Kammern, der vorderen 
Augenkammer  (begrenzt  durch  die 
Rückseite der Cornea (Hornhaut) und die 
Vorderseite  der  Iris),  die  hintere 
Augenkammer  (begrenzt  durch  die 
Rückseite der Iris und die Vorderseite des 
Glaskörpers)  sowie  den  Glaskörper 
(begrenzt  durch  die  Rückseite  der  Linse  und  die  Vorderseite  der  Retina  (Netzhaut)).  Das 
Kammerwasser, welches durch den Ziliarkörper gebildet wird, versorgt die angrenzenden Strukturen 
mit  Nährstoffen,  insbesondere  Linse  und  Cornea.  Die  zur  scharfen  Abbildung  eines  Bildes  auf  die 
Retina benötigte Refraktion wird durch Cornea und Linse erzeugt. Für Objekte, die sich nah am Auge 









Nervenfaserschicht,  die  etwa  eine Million  Ganglienzellaxone  enthält,  welche  sternförmig  von  der 
Fovea hin zur Papille verlaufen. Die zugehörigen Ganglienzellen befinden sich  in der angrenzenden 
Ganglienzellschicht,  deren  Dendriten  in  die  darunterliegende  innere  plexiforme  Schicht  reichen. 
Sowohl  in  der  Nervenfaserschicht  als  auch  in  der  Ganglienzellschicht  verlaufen  die  größeren 
Blutgefäße  der  Retina.  In  der  inneren  plexiformen  Schicht,  der  inneren  Körnerschicht  sowie  der 
äußeren  plexiformen  Schicht  befinden  sich  neben  Müllerzellen  die  Bipolar‐,  Amakrin‐  und 
Horizontalzellen, welche die elektrischen Signale der Photorezeptoren vorverarbeiten und mittels der 
darüber liegenden Ganglienzellen die visuelle Information über den Sehnerv zum Corpus geniculatum 
laterale  im  Gehirn  weiterleiten.  Unter  der  äußeren  plexiformen  Schicht  befindet  sich  die  äußere 
Körnerschicht, welche die Zellkörper und Zellkerne der Photorezeptoren enthält.  Im menschlichen 






äußeren  Körnerschicht  nebeneinander  angeordnet  sind.  Die  lichtsensitiven  Fortsätze  der 
Photorezeptorzellen  erstrecken  sich  in  Richtung  der  Choroidea,  also  vom  einfallenden  Licht  weg. 
Unterhalb  der  äußeren  Körnerschicht  befindet  sich  die  äußere  Grenzmembran,  welche  eine 
undurchlässige  Membran  mit  Öffnungen  für  den  Durchtritt  der  Photorezeptoren  ist.  Die 
Photorezeptorschicht  besteht  aus  dem  Innensegment,  in  welchem  die  hauptsächliche 
Stoffwechselaktivität  der  Photorezeptoren  stattfindet  und  dem  Außensegment,  in  welchem  die 
photoelektrische  Transduktion  [49,  50],  d.h.  die  Umwandlung  eines  Lichtreizes  in  ein 
Rezeptorpotential  (mittels  in  Diskmembranen  eingelagertem  Rhodopsin),  stattfindet.  Die  letzte 
Schicht  der  Retina  ist  das  retinale  Pigmentepithel  (RPE),  welches  für  die  Versorgung  der 
Photorezeptoren mit Nährstoffen, den Abtransport von (Stoffwechsel‐) Endprodukten sowie für die 
Aufarbeitung  verbrauchter  Diskmembranen  sorgt.  Darüber  hinaus  wird  Licht,  welches  die 
Photorezeptoren  passiert  hat,  durch  im  RPE  enthaltenes  Melanin  absorbiert.  Zwischen  RPE  und 
Choroidea  befindet  sich  schließlich  die  Bruch’sche  Membran,  welche  u.a.  den  Transport  von 
Nährstoffen  sowie  Flüssigkeit  zwischen  RPE  und  Choroidea  reguliert.  Die  beiden  Arten  der 
Photorezeptoren haben unterschiedliche Funktionen und treten in unterschiedlich großer Anzahl auf. 
120  Millionen  Stäbchen  stehen  ca.  6 
Millionen  Zapfen  gegenüber. Die  Stäbchen 
sind auf das Hell/Dunkel‐Sehen spezialisiert 
und  haben  einen  Empfindlichkeitsbereich 
von ca. 10‐6 bis 102 cd/m2. Für das Tag‐ bzw. 
Farbsehen  sind  hauptsächlich  die  Zapfen 
mit  einem  Empfindlichkeitsbereich  von  ca. 
10‐2  bis  1010  cd/m2  zuständig  [49,  51].  Die 
höchste Dichte der Zapfen  ist  in der Fovea 
zu  finden  [52].  Die  Rezeptordichte 
verändert sich mit der Exzentrizität und  ist 




einem,  dem  FLIO‐System  (Abschnitt 3.1)  ähnlichen,  Aufbau mit  nur  einem  spektralen  Kanal  (490–
720 nm)  hat  Jentsch  [53]  die  wichtigsten  okularen  Gewebe  in  jungen  Schweinen  untersucht.  Die 
einzelnen  okularen  Gewebe wurden  dazu  freipräpariert.  Abb. 2.5  stellt  die  Emissionsspektren  bei 
 
Abbildung  2.4  Dichte  der  Photorezeptoren  (Stäbchen  und 
Zapfen)  in  Abhängigkeit  der  Exzentrizität  von  der  Fovea 
(nach [51]).


























































































verschiedene  Retinaschichten  in  toto  untersucht.  Die  kürzesten  Fluoreszenzlebensdauern  sind mit 
70 ± 10 ps  auch  hier  im  retinalen  Pigmentepithelium  aufgetreten.  Die  längsten 
Fluoreszenzlebensdauern  von  2,64 ± 0,26 ns  traten  in  der  äußeren  Körnerschicht  auf.  Die 
Unterschiede der gefundenen Fluoreszenzlebensdauern zwischen Jentsch und Peters et al. lassen sich 
u.a.  durch  das  verwendete  Messsystem  erklären.  Peters  et  al.  haben  ein  2‐Photonen  Mikroskop 
benutzt, welches eine deutlich genauere Fokussierung des Fluoreszenzanregungslichts nur auf die RPE 
Schicht  erlaubt  und  somit  eine  isolierte  Betrachtung  der  RPE  Zellen  ermöglicht.  Der  spektrale 
Detektionsbereich beider Messsysteme unterschied sich (ein spektraler Bereich bei Jentsch gegenüber 
zwei  spektralen  Kanälen  analog  dem  FLIO‐System  bei  Peters  et  al.).  Zwischen  Schlachtung  des 
Schweins  und  Beginn  der Messungen  lagen  bei  Peters  et  al.  nur  ca.  30 min, während  bei  Jentsch 
60 – 90 min vergingen, was zu einer Degenration des Gewebes führen und somit einen Einfluss auf die 
Fluoreszenzlebensdauern haben kann.  
In  gesunden  menschlichen  Probanden  (Alter  29 ± 2,7 Jahre)  wurden  bei  multi‐exponentieller 





starkes  Fluoreszenzsignal  [56],  welches  hauptsächlich  im  kurzwelligen  Detektionskanal  (spektraler 
Kanal 1, 498‐560 nm) des FLIO‐Systems liegt. Die Hornhaut emittiert ebenfalls ein Fluoreszenzsignal, 
welches im Vergleich zur Augenlinse allerdings deutlich schwächer ist. Die Fluoreszenz der Augenlinse 
ist  isotrop und erreicht daher  auch die Retina. Das Reflexionsvermögen der Retina  ist  sehr  gering 
(≤ 2%), da der größte Teil des einfallenden Lichts absorbiert wird [57]. Durch das Konfokalprinzip des 
FLIO‐Systems wird der Anteil der Fluoreszenz der Augenlinse, welcher von der Retina reflektiert wird, 










Der  Anregungspuls  des  FLIO‐Systems  erzeugt  die  Fluoreszenz  in  der  Augenlinse  bevor  er  den 
Glaskörper durchquert und die Retina erreicht. Die Zeit, die der Anregungspuls für die Wegstrecke d 
zwischen Augenlinse und Retina benötigt, wird mit tc bezeichnet und lässt sich berechnen: 
𝑡𝑐 ൌ 2 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛𝑐   (2.9)
wobei n die Brechzahl und c die Lichtgeschwindigkeit sind. Für das Gullstrand Standard Auge [60] sind 


















von  Schweitzer  et  al.  [61] 
beschrieben.  Der  hier 
betrachtete  technische 




dieses  Aufbaus  und  ist  in 
Abb. 3.1  dargestellt,  sowie 
durch Schweitzer et al. [62] 
beschrieben.  Er  basiert  auf 












einer  Multi‐Mode‐Faser  aufgenommen.  Das  darin  enthaltene  Anregungslicht  wird  geblockt 
(RazorEdge  LP02‐488RS‐25,  Semrock  Inc.,  Rochester,  NY,  USA)  und  die  übrig  gebliebenen 
Fluoreszenzphotonen werden auf einen dichroitischen Spiegel  (Grenzwellenlänge 560 nm, XF2017, 
Abbildung  3.1  Schema  eines  konfokalen  Scanning  Laser  Ophthalmoscopes  zur
Messung der  zeitaufgelösten Autofluoreszenz  des menschlichen Auges  in  vivo.  Die 
Fluoreszenz  wird  durch  einen  Diodenlaser  mit  einer  Pulsweite  von  70 ps,  einer 
Wiederholrate  von  80 MHz  und  einer  Wellenlänge  von  446 nm  angeregt.  Die 
Fluoreszenzemission  wird  durch  eine  multimode  Faser  aufgenommen,  mit  einem 
dichroitischen Spiegel (DS2) in zwei spektrale Kanäle (490–560 nm und 560–720 nm) 
aufgeteilt, mit Hilfe von multichannel plate photomultiplier Detektoren erfasst sowie 
zeitlich  und  örtlich  aufgelöst  durch  eine  TCSPC‐Einheit  verarbeitet.  Zusätzlich  zum 
Anregungslaser  wird  der  Augenhintergrund  durch  einen  Dauerstrich  (continuous 
wave, cw) Infrarot Laser (IR, 820 nm) zur online Bildregistrierung beleuchtet. Das vom 
Fundus  reflektierte  Infrarotlicht  wird  durch  einen  dichroitischen  Spiegel  (DS1) 




Omega  Optical  Inc.,  Brattleboro,  VT,  USA)  geleitet,  welcher  diese  in  zwei  spektrale  Kanäle  (490–
560 nm und 560–720 nm) aufteilt. In jedem spektralen Kanal werden die eintreffenden Photonen von 
einem  multichannel  plate  photomultiplier  (R3809U‐50  MCP‐PMT,  Hamamatsu,  Herrsching, 
Deutschland)  mit  einer  Detektor‐Quanteneffizienz  von  bis  zu  15%  detektiert.  Um  Reflexe  des 
Fluoreszenzlichts an parallelen optischen Flächen zu reduzieren, wurden die Detektoren um ca. 10° 
aus der optischen Achse gekippt. Die Ausganssignale der Detektoren sind über einen Router (HRT‐41, 
Becker  &  Hickl  GmbH) mit  einem  TCSPC‐Modul  (SPC‐150,  Becker  &  Hickl  GmbH)  verbunden  und 
werden nach dem Prinzip des zeitkorrelierten Einzelphotonenzählens (time‐correlated single photon 
counting;  TCSPC)  verarbeitet,  welches  in  Abschnitt 3.1.3  näher  erläutert  wird.  Die 
Fluoreszenzmessung nach der TCSPC‐Methode wurde aufgrund der geringeren Lichtbelastung und der 
besseren  Eignung  für  multi‐exponentielle  Abfälle  des  Fluoreszenzsignals  der 




Auf  Basis  von  Erfahrungen 
mit  FLIO‐Prototyp 1, wurde 
dieser im Detail verbessert, 
wie  zuerst  von  Dysli  et  al. 






Becker  &  Hickl  GmbH), 
welche  eine  Detektor‐
Quanteneffizienz von bis 45% aufweisen. Dies entspricht einer Steigerung um Faktor 4 bis 5 gegenüber 
den  in  FLIO‐Prototyp 1  verwendeten  MCP‐PMTs.  Die  Transit  Time  Spread  der  HPM‐100‐40 
verschlechtert sich auf ca. 120 ps gegenüber ca. 35 ps der MCP‐PMTs. Für die im Auge auftretenden 







separates  TCSPC‐Modul  je  spektralem  Kanal  im  Vergleich  zu  einem  gemeinsam 
verwendeten beim FLIO‐Prototyp 1. Die Verbesserung mit dem größten Einfluss ist 




150 µW  erhöht.  Diese  liegt  wie  bei  FLIO‐Prototyp 1  deutlich  unter  den  Grenzwerten  des  ANSI 
Standards  [63]  für  Aufnahmen  bis  zu  einer  Dauer  von  8  Stunden.  Dies  zog  eine  Erhöhung  der 
Grenzwellenlänge  des  Filters  zum  Blocken  des  Anregungslichtes  auf  498 nm  nach  sich.  Die 
Ortsauflösung  der  FLIO‐Aufnahmen  wurde  auf  256 x 256 Pixel  erhöht  sowie  die  durchschnittliche 
Messdauer  auf  etwa  2‐3  Minuten  verringert.  Die  in  FLIO‐Prototyp 2  verfügbare  interne 









1024  Zeitkanäle  werden  standardmäßig  benutzt.  In  anderen  Anwendungen  für  zeitkorreliertes 
Einzelphotonenzählen werden oft auch eine geringere Anzahl an Zeitkanälen, wie z.B. 256, verwendet. 
Auf Basis der  Zeitkanäle wird  je Pixel  ein Photonenhistogramm anhand der  Zeitdifferenz  zwischen 
Anregung und Detektion eines Fluoreszenzphotons erzeugt, wie in Abb. 3.3 verdeutlicht. Daraus folgt, 
dass  die  TCSPC‐Methode  zeit‐,  orts‐  und  spektral‐aufgelöste  Datensätze  generiert.  Die  aktuell 
verwendeten 1024 Zeitkanäle mit einer festen Zeitauflösung von 12,2 ps je Zeitkanal sind der beste 
Kompromiss aus benötigter Zeitauflösung und Anzahl der Photonen je Zeitkanal für Messungen am 
menschlichen  Auge.  Da  die  Anzahl  der  detektierten  Photonen  je  Zeiteinheit  unabhängig  von  der 
Anzahl der Zeitkanäle ist, resultiert aus einer höheren Anzahl an Zeitkanälen und damit einer höheren 
Zeitauflösung eine geringere Anzahl an Photonen je Zeitkanal und damit ein verringertes Signal‐zu‐





Abfall  des  Fluoreszenzsignals  über  die  Zeit  wird  dadurch  verkürzt.  Dies  bedeutet,  dass  bei  einer 
Wiederholrate  des  Anregungslasers  von  80 MHz  höchstens  bei  jedem  16.  Anregungspuls  ein 







































































Fluoreszenzphotonen  detektiert  (mittlerer  Abschnitt).  Anhand  der  Zeitdifferenz  zwischen  Laserpuls  und  Ankunft  des 






Die Wiederholrate des Anregungslasers der  aktuellen  FLIO‐Systeme  (Abschnitt 3.1)  von 80 MHz  in 
Zusammenhang mit der gewählten Anzahl von 1024 Zeitkanälen ergibt eine Zeitauflösung von 12,2 ps 
je  Zeitkanal.  Durch  diese  hohe  Zeitauflösung,  die  am  Augenhintergrund  auftretenden 
Fluoreszenzlebensdauern  von  < 50 ps  und  dem  damit  verbundenen  sehr  steilen  Abfall  des 
Fluoreszenzsignals über die Zeit besteht eine hohe Abhängigkeit der Güte der Modellierung von der 
zeitlichen Verschiebung der Modellfunktion in Relation zu den Messdaten. Eine korrekte Bestimmung 
dieser  Zeitverschiebung  ist  daher  essentiell  für  die  Modellierung  der  Fluoreszenzsignale  vom 
Augenhintergrund.  
Der  Einfluss  der  Zeitverschiebung  auf  die  errechneten  Fluoreszenzlebensdauern  wurde  anhand 
simulierter  Daten  untersucht.  Dafür wurden  die  Fluoreszenzlebensdauern  von  5 ps  bis  200 ps mit 
einer Schrittweite von 5 ps analysiert. Die Zeitverschiebung wurde von ‐12,2 ps bis 12,2 ps mit einer 
Schrittweite von 1,2 ps abgetastet. Je Kombination aus Fluoreszenzlebensdauer und Zeitverschiebung 
wurden  100  Simulationen  mit  je  50.000  Photonen  durchgeführt.  Anschließend  wurden  die 
Fluoreszenzlebensdauern bestimmt, wobei  die  Zeitverschiebung bei  der Modellierung auf  0  fixiert 
wurde. Bei negativen Zeitverschiebungen wurde die Fluoreszenzlebensdauer als zu klein bestimmt, 
während bei positiven Zeitverschiebungen die Fluoreszenzlebensdauer als zu groß bestimmt wurde. 

















































des  Scannens  eines  Bildes,  ergeben  sich  gering  unterschiedliche Weglängen  des  Anregungsstrahls 
zwischen den Zeilen des Bildes. Die Laufzeitdifferenz zwischen oberster und unterster Bildzeile beträgt 
ca. 10‐20 ps. Weiterhin ist die Retina am hinteren Augenabschnitt, insbesondere bei Fehlsichtigkeit, 
nicht  kugelförmig  gekrümmt  und  das  Zentrum  des  aufgenommenen  Bildausschnitts  liegt  nicht 
zwangsläufig im Mittelpunkt der Retinakrümmung, wodurch zusätzliche Laufzeitdifferenzen zwischen 









Abbildung 3.5  Schema der  Fluoreszenzanregung und  ‐erfassung eines  fluoreszierenden Objekts mit  dreidimensionaler 
Oberfläche.  Der  Anregungs‐  und  Detektionsstrahl  legt  vom  Anregungsstrahlaustrittspunkt  und 















Ein  oft  diskutierter  Punkt  ist  die  Konfokalität  des  FLIO‐Systems.  Beim  Konfokalprinzip  wird  der 
beleuchteten Bereich des Objekts und das Gesichtsfeld des Detektors durch Blenden auf einen kleinen 
Bereich  um  den  Fokuspunkt  herum  eingeschränkt.  Dadurch wird  Licht,  welches  nicht  aus  diesem 
Bereich  kommt,  unterdrückt. Mit  diesem  Prinzip werden  bei  Scanning  Laser  Ophthalmoskopen  in 
erster  Linie  Reflexion  vom  vorderen  Augenabschnitt  (Cornea  und  Linse)  unterdrückt.  Ob  ein 
nennenswerter Anteil  an Fluoreszenz der natürlichen Augenlinse die Detektoren des FLIO‐Systems 
erreicht,  wenn  der  Fokus  auf  der  Retina  liegt,  ist  daher  umstritten.  In  einem  Experiment  wurde 
geprüft, ob die Fluoreszenz von relativ weit entfernten Schichten mit dem FLIO‐System nachweisbar 
ist.  Dazu  wurden  drei  Küvetten  mit  Fluoreszenzfarbstoffen  (Natrium‐Fluoreszein,  DCM  und  Rose 
Bengal)  gefüllt, welche  unterschiedliche  Fluoreszenzlebensdauern  besitzen,  und  in  Abständen  von 
70 mm,  110 mm  und  150 mm  zu  einer  Linse  mit  einer  Brennweite  von  150 mm  hintereinander 
platziert. Das FLIO‐System wurde auf die am weitesten entferne Küvette fokussiert. Das Ergebnis der 
Messung ist in Abb. 3.7(B) dargestellt. Im Anstieg des Fluoreszenzsignals sind deutlich zwei Buckel zu 





























 Abbildung  3.7  Schema  des  Messaufbaus  (A)  und  Messergebnis  (B)  von  drei  Küvetten  gefüllt  mit  verschiedenen 
Fluoreszenzfarbstoffen mit unterschiedlichen Abständen zueinander. Die Exponentialfunktionen (Exp.) nach Faltung mit 
der  IRF,  welche  in  Summe  die  Modellkurve  (rot)  ergeben,  modellieren  jeweils  das  Fluoreszenzsignals  eines 
Fluoreszenzfarbstoffs und sind in magenta (Rose Bengal), cyan (DCM) und gelb (Natrium‐Fluoreszein) dargestellt. 
Damit konnte gezeigt werden, dass trotz Konfokalprinzip und Fokus auf die Küvette, gefüllt mit Rose 












positioniert.  Ggf.  wird  eine  Linse  mit 
beispielsweise  20 mm  Brennweite 
benötigt, welche die Augenlinse simuliert, 
um  die  konfokale  Abbildung  des  FLIO‐
Systems zu gewährleisten. Das FLIO‐System muss auf die Oberfläche des Spiegels fokussiert werden. 
Damit  der  Anregungslaserstrahl  die  Detektoren  erreichen  kann,  muss  der  Filter,  welcher  den 
Anregungslaser  bei  der  FLIO  am  Proband  blockt,  entfernt  und  durch  einen  geeigneten 




sowohl  reflektiert  als  auch  transmittiert,  kann  der  Anregungslaser  für  die Messung  der  IRF  ohne 
weitere Modifikation am FLIO‐System verwendet werden. Abb. 3.9 stellt die IRF des FLIO‐Prototyps 1 
(Abschnitt  3.1.1)  dar.  Gemessen  wurde  die  IRF  in  Reflexion.  Die  Halbwertsbreite  beträgt  für  die 
spektralen Kanäle 1 und 2 jeweils 134 ps. 
 Abbildung 3.9  Instrument  response  functions des FLIO‐Prototyps 1  für beide spektrale Kanäle, gemessen  in Reflexion. 
Zwischen 4 und 5 ns sowie zwischen 6 und 7 ns sind Artefakte erkennbar, die durch Reflexionen an optisch wirksamen 
Oberflächen verursacht werden. Durch die zusätzlich zurückgelegte Wegstrecke werden die  reflektierten Photonen zu 










































dass  das  FLIO‐System  dafür  modifiziert  werden  muss.  Dies  erfordert  zum  einen  Zugang  zur 
entsprechenden Position des Filters im FLIO‐System und verändert zum anderen das FLIO‐System an 
sich, wobei jedoch das Austauschen des Filters keinen signifikanten Einfluss auf die IRF haben sollte. 
Eine Alternative  besteht  in  der Messung  der  IRF mittels  eines  Fluoreszenzfarbstoffs, welcher  eine 
deutlich kürzere Fluoreszenzlebensdauer besitzt als die Halbwertsbreite der zu erwartenden IRF. Ein 
mögliches  Fluorophor  ist  eine  25 µM  Eosin  Y  Lösung  mit  5 M  potassium  iodide  [68],  da  Eosin  Y 
zwischen  350 nm  und  500 nm  zur  Fluoreszenz  anregbar  ist  und  zwischen  450 nm  und  680 nm 
fluoresziert. Somit kann die Fluoreszenz in beiden spektralen Kanälen des FLIO‐Systems gleichzeitig 
detektiert werden. Eine hinreichend kurze Fluoreszenzlebensdauer konnte durch Sven Peters mittels 
in‐house Messungen  bestätigt werden. Die  Eosin  Y  Lösung wird  in  eine  Küvette  (z.B.  124–0.5–40, 
Hellma  GmbH  &  Co.  KG,  Müllheim,  Deutschland)  gefüllt,  vor  dem  FLIO‐System  platziert  und  die 
Messung gestartet. Weitere Details zur Messung der IRF mittels Fluorophore sind unter [69] zu finden. 
Abb. 3.10 stellt die  IRF des FLIO‐Prototyps 2  (Abschnitt 3.1.2) dar. Gemessen wurde die  IRF mittels 
Eosin Y Lösung. Die Halbwertsbreite beträgt 160 ps im spektralen Kanal 1 und 158 ps im spektralen 


































𝑙 ൌ 2 ∙ 𝐹 ൅ 1  (3.1)






Retina  Gewebes  geschwächt  bzw.  verhindert  wird.  Wird  das  FLIO‐System  nicht  optimal  an  den 













der Ortsauflösung  in zwei Dimensionen gibt die dritte Dimension die Zeit an.  Je Pixel  liegt also ein 
Photonenhistogramm vor, wie in Abschnitt 3.1.3 beschrieben und in Abb. 3.3 dargestellt. FLIO‐Daten 
enthalten eine weitere Dimension, den spektralen Kanal. In FLIO‐Daten liegt daher pro Pixel für jeden 
der  beiden  spektralen  Kanäle  jeweils  ein  Photonenhistogramm  vor.  Abb. 3.11  zeigt  einen 
schematischen Ausschnitt der TCSPC‐Daten des FLIO‐Systems. Die Photonenhistogramme müssen für 



























ఛ೔ ൅ 𝑏  (3.2)
wobei  I  die  Fluoreszenzintensität  ist,  IRF  bezeichnet  die  instrument  response  function,  α  ist  die 
Amplitude, τ ist Fluoreszenzlebensdauer, i ist der Index der Exponentialfunktion, der Asterix steht für 









Membran).  Darüber  hinaus  fluoreszieren  weitere  Stoffe  wie  advanced  glycation  end  products, 
Kollagene, Flavine und möglicherweise Nicotinamid Adenine Dinukleotid in seiner reduzierten Form 
(NADH).  Die  Anzahl  der  Fluorophore  am Augenhintergrund  ist  daher  größer  als  drei,  die maximal 
sinnvoll verwendbare Anzahl an Exponentialfunktionen für den multi‐exponentiellen Ansatz. Vielmehr 
liegt  eine  Verteilung  von  Fluoreszenzlebensdauern  vor,  welche  durch  den  Stretched  Exponentials 
Ansatz [74‐78] beschrieben werden kann. Ein Stretched Exponential kann durch die Einführung des 
Streckungsexponenten ß eine Verteilung von Fluoreszenzlebensdauern abbilden: 














letzterem  Fall  in  beiden  spektralen  Kanälen  identisch,  da  diese  unabhängig  von  den  spektralen 
Eigenschaften ist. Um diesen Effekt auszunutzen, kann eine spektrale globale Analyse durchgeführt 
werden.  Dies  kann  die  Fluoreszenzlebensdauerapproximation  verbessern,  da  mehr  Daten  für  die 
Analyse zur Verfügung stehen und die Zahl der Freiheitsgrade reduziert ist: 












Neben  der  spektralen  globalen  Analyse  wird  in  der  Literatur  auch  die  örtliche  globalen  Analyse 
beschrieben [40, 80‐83]. Bei zeitaufgelösten Fluoreszenzmessungen kann aufgrund des Messobjekts 
oder  aufgrund  von  Randbedingungen  meist  nur  eine  geringe  Anzahl  an  Photonen  je  Pixel 
aufgenommen werden. Dadurch  steigt die Unsicherheit  der  Fluoreszenzlebensdauerapproximation 
der einzelnen Pixel. Ein Ansatz um die Fluoreszenzlebensdauern und die dazugehörigen Amplituden 
robust  zu  bestimmen  ist  die  örtliche  globale  Analyse.  Dabei  wird  angenommen,  dass  die 
Fluoreszenzlebensdauern  über  das  gesamte  Bild  invariant  sind.  Diese  Bedingung wird  von  Proben 







welche das Reziproke der Pulswiederholrate  ist, abgeklungen. Dies wird als  incomplete decay  [84] 
bezeichnet und modelliert als: 
𝐼ሺ𝑡ሻ ൌ  𝐼஻ሺ𝑡ሻ ൅ ෍ 𝐼஻ሺ𝑡 ൅ 𝑗 ∙ 𝑡ோሻ
௝
  (3.5)









Die multi‐exponentielle Modellierung  zeitaufgelöster  Fluoreszenzsignale birgt  einige Nachteile. Die 
iterative Faltung mit der IRF ist rechenintensiv und die Parameter des multi‐exponentiellen Modells 
korrelieren miteinander. Unterschiedliche multi‐exponentielle Modelle können daher ähnlich gut zu 
einem  Fluoreszenzsignal  passen.  Weiterhin  besitzen  Autofluoreszenzsignale  von  Fluorophoren  in 
Geweben  ein  potentiell  komplexes  Abklingverhalten,  wofür  eine  Exponentialfunktion  nicht  mehr 
ausreichend  ist. Typischerweise enthalten Gewebe mehr als ein Fluorophor, der Augenhintergrund 
z.B. 10 oder mehr. Daher ist ein multi‐exponentielles Modell mit einer praktischen Beschränkung auf 
nur  drei  Exponentialfunktionen  nur  unter  Einschränkungen  korrekt  und  einzelne 
Exponentialfunktionen können ggf. einzelnen Gewebefluorophoren nicht mehr zugeordnet werden. 








I(n)  ist  die  gemessene  Fluoreszenzintensität  zum  Abtastpunkt  ap.  AP  ist  die  Gesamtzahl  der 
gemessenen Stützstellen von Fluoreszenzsignal sowie IRF über die Zeit und T das Abtastintervall. Der 
Parameter  K  steht  für  die  zeitliche  Länge  der  Fluoreszenzimpulsantwort  h.  Die  Laguerre 
Entfaltungsmethode  erweitert  die  Fluoreszenzimpulsantwort  auf  einen  Satz  orthonormaler 
zeitdiskreter Laguerre Funktionen: 






















werden  als  „key  variables“  bezeichnet.  Aus  diesem  linearen  Gleichungssystem  können  die 
Expansionskoeffizienten mittels der kleinsten Quadrate Methode bestimmt werden: 
?̂?௔ ൌ ሺ𝑉௔் ∙ 𝑉௔ሻିଵ ∙ 𝑉௔் ∙ 𝐼 ̅ (3.10)
Sobald  die  Expansionskoeffizienten  bestimmt  sind,  können  mit  Gleichung 3.7  die 
Fluoreszenzimpulsantworten  h(ap)  berechnet  werden  und  daraus  die  mittlere 
Fluoreszenzlebensdauer: 
𝜏 ൌ 𝑇 ∙ ∑ ℎሺ𝑎𝑝ሻ ∙ 𝑎𝑝
஺௉௔௣ୀ଴
∑ ℎሺ𝑎𝑝ሻ஺௉௔௣ୀ଴   (3.11)
Die  Wahl  des  Laguerre‐Parameters  a  ist  kritisch  für  eine  korrekte  Expansion  der 
Fluoreszenzimpulsantworten. Dieser kann entweder empirisch bestimmt werden oder mit Hilfe eines 
nichtlinearen Minimierungsalgorithmus  [87].  Die  Laguerre  Methode  wurde  in  mehreren  Arbeiten 
anhand  von  Fluoreszenzfarbstoffen  validiert  [88‐90],  die  Berechnung  beschleunigt  [91]  sowie  zur 















Wichtung  in  Zeitkanal  j  ist.  Da  χ²  direkt  von  der  Anzahl  der  Zeitkanäle  abhängt,  wird  häufig  die 
reduzierte Form χr² verwendet: 








Die  Wichtung  ist  ein  kritischer  Faktor  [94].  Die  ideale  Wichtung  ist  w(tj)  =  ϭj²,  wobei  σj  die 

























𝑄௜ ൌ 100 ∙ 𝛼௜𝜏௜∑ 𝛼௡𝜏௡௡   (3.19)
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4 Ziel	der	Arbeit	
Das  Ziel  der  Arbeit  gliedert  sich  in  drei  Teilbereiche.  Im  ersten  Teilbereich  sollen  Verfahren  der 
Messdatenverarbeitung  entwickelt  werden,  welche  die  speziellen  Probleme  bei  der  in  vivo  FLIO‐










Mit  Hilfe  der  Software  sollen  Fluoreszenzlebensdauern  von  einzelnen  FLIO‐Messungen  sowie  von 
Probandengruppen mittels deskriptiver Statistik analysierbar sein. Verschiedene Probandengruppen 
sollen  mit  geeigneten  statistischen  Tests  verglichen  werden  können.  Weiterhin  soll  die  zu 
entwickelnde  Softwarelösung  auch  die  anwenderoptimierte  Visualisierung  der 
Fluoreszenzlebensdauern  einzelner  FLIO‐Messungen und  von Probandengruppen  ermöglichen. Die 





Der  zweite  Teilbereich  der  Arbeit  soll  technische  Einflüsse  auf  die  FLIO‐Methode  untersuchen.  In 













Vom  Hersteller  der  Scanning  Laser  Ophthalmoskop  Basis  des  FLIO‐Systems  ist  kommerziell  ein 




Im  dritten  Teilbereich  sollen  physiologische  Einflussfaktoren  auf  die  FLIO‐Messungen  untersucht 
werden. Dazu soll anhand von geeigneten Probanden die Auswirkung der natürlichen Augenlinse auf 
die  Fluoreszenzintensität  und  die  Fluoreszenzlebensdauern  des  Augenhintergrunds  quantitativ 
bestimmt werden.  Schweitzer  et  al.  [31]  haben  gezeigt,  dass  Diabetespatienten  ohne  diabetische 
Retinopathie  eine  veränderte  Fluoreszenzlebensdauer  besitzen.  Daraus  abgeleitet,  stellt  sich  die 
Frage,  ob  der  Blutzuckerspiegel  einen  Einfluss  auf  die  FLIO‐Messung  hat.  Daher  soll  in  einer 















Photonen  im  gebinnten Bild  garantiert werden. Dies wird mit  der  höchstmöglichen Ortsauflösung 
erreicht.  Abb. 5.1  stellt  die  Funktionsweise  von  statischem  und  adaptivem  Binning  anhand  eines 
Patienten mit Diabetes Mellitus  dar.  Für  statisches Binning wird  ein Binning  Faktor  von  2  und  für 
adaptives  Binning  ein  Mindestwert  von  100.000  Photonen  je  Pixel  verwendet.  Adaptives  Binning 
erzeugt eine deutlich homogenere Verteilung der  Fluoreszenzintensität, da  jeder Pixel mindestens 







Abbildung  5.1 Demonstration  der  Funktionsweise  von  statischem und  adaptivem Binning  in  einem Diabetes mellitus 
Patienten.  Die  obere  Zeile  der  Photonenhistogramme  (C,  E)  zeigt  die  Rohdaten,  die  mittlere  Zeile  zeigt  die 
Photonenhistogramme nach statischem Binning  (F, H) und die untere Zeile die Photonenhistogramme nach adaptiven 
Binning  (J,  L).  In  den  vergrößerten  Insets,  welche  über  der  oberen  Zeile  der  Photonenhistogramme  dargestellt  sind, 
verwendet statisches Binning alle Pixel innerhalb des magenta Quadrats, während adaptives Binning die grün markierten 











Fluoreszenzsignal  fällt  über  die  Zeit  ab,  beginnend  am  Zeitpunkt  der  Anregung. Die  Reflexion  von 







Abbildung  5.2  TCSPC  Daten  nachdem  die  Fluoreszenzsignale  aller  Pixel  einer  Messung  eines  gesunden  Probanden 
zusammengefasst wurden  (schwarz). Die  automatisch detektierten Artefakte, welche durch Reflexionen  im optischen 
Strahlengang verursacht wurden, unterteilen sich in Anstieg (dunkelrot) und Abfall  (hellrot). Der Abfall wird durch die 
dreifache Länge des Anstiegs approximiert. Zur besseren Lesbarkeit ist das Fluoreszenzsignal logarithmisch skaliert. Die 
Insets  zeigen  das  vergrößerte  Segment  der  TCSPC  Daten  eines  einzelnen  Pixels  (grau).  Die  Ergebnisse  der 
Fluoreszenzlebensdauerapproximation mittels multi‐exponentiellem Ansatz sind mit Artefaktbehandlung (blau) und ohne 
Artefaktbehandlung (orange) dargestellt. 
Typischerweise  werden  solche  Artefakte  verhindert,  indem  parallele  Flächen  im  optischen 






der  Reflexionsartefakte  zu  bestimmen.  Der  Endzeitpunkt  eines  Reflexionsartefakts  ist  nicht  direkt 
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Artefakte  werden  entfernt,  indem  die  Zeitintervalle  der  Artefakte  von  der  Berechnung  des 
Gütekriteriums  für  alle  Pixel  ausgeschlossen  werden.  In  Abb. 5.2  sind  die  detektierten 











𝐼ሺ𝑡ሻ ൌ 𝐼𝑅𝐹 ∗ ෍ 𝛼௜ ∙
௜
𝑒ି
௧ି௧௖೔ఛ೔ ൅ 𝑏  (5.1)
















Augenlinse  zusätzlich  zu  den  Parametern  für  die  Retinafluoreszenz  bestimmt  werden,  was  die 









൅ 𝛼௅௜௡௦௘ ∙ 𝐼௅௜௡௦௘ሺ𝑡 െ 𝑡𝑐௅௜௡௦௘ሻ ൅ 𝑏  (5.3)





von  drei  Exponentialfunktionen  sowie  des  linsen‐korrigierten  Ansatzes  (rechts)  unter  Benutzung  von  zwei 












Zeit  tk,  die  ein  Photon  vom  Anregungsstrahlaustrittspunkt  zur  dreidimensionalen  Oberfläche  und 
zurück zum Detektor benötigt, berücksichtigt werden: 


































































wird.  Die  Fluoreszenzlebensdauern  und  der  Parameter  der  Zeitverschiebung  sind  also  stark 
voneinander abhängig. Daher wird in der Praxis die Zeitverschiebung oft initial für ein Bild bestimmt 
und  für  die  eigentliche  Approximation  der  Fluoreszenzlebensdauern  je  Pixel  fixiert.  Wie  oben 
beschrieben,  führt  dies  bei  FLIO  zu  Abweichungen  in  der  zeitlichen  Verschiebung  und  damit  zu 
fehlerhaften  Fluoreszenzlebensdauern.  Auf  der  anderen  Seite  kann  die  erhöhte  Komplexität  den 






auch  größere  Gitter  sinnvoll  sein,  wie  z.B.  10 x 10  Punkte,  die  gleichmäßig  über  das  Bild  verteilt 










Um die  für  das  verwendete Modell  (Abschnitt 3.4)  optimalen  Parameter  zu  bestimmen, muss  das 
globale Minimum des Gütekriteriums (Abschnitt 3.5) durch einen Minimierungsalgorithmus bestimmt 
werden. Die Summation von Exponentialfunktionen und des Offsets sind lineare Operationen. Daher 
kann  ein  linearer  Minimierungsalgorithmus  zur  Bestimmung  die  Amplituden  und  des  Offsets 







nicht  in  der  Lage  das  globale Minimum  zu  finden.  Stochastische  Verfahren  basieren  auf  zufälliger 




Modellierung  nach  Abschnitt 3.4  und  Abschnitt 5.1.2  soweit  nötig  parametrisiert  und  anhand 
typischer Beispiele verglichen. Es stellte sich heraus, dass Grenzen für die Modellparameter zwingend 
notwendig  sind und daher  von den Minimierungsalgorithmen unterstützt werden müssen.  Für die 
Fluoreszenzlebensdauern,  die  zugehörigen  Amplituden  sowie  den  Offset  sind  nur  positive 
Zahlenwerte  sinnvoll.  Der  Streckungsexponent  einer  Stretched  Exponential  darf  nur  Zahlenwerte 
zwischen  null  und  eins  annehmen.  A  priori  Wissen  kann  durch  eine  weitere  Einschränkung  des 
Modellparameterraums  eingebracht  werden,  beispielsweise,  wenn  erwartete 
Fluoreszenzlebensdauern  aus  der  Stoffzusammensetzung  der  Probe  bekannt  sind.  Im  Ergebnis 
mussten  an  FLIO  angepasste  Minimierungsverfahren  entwickelt  werden.  Dazu  wurde  ein 
stochastisches Verfahren auf Basis der Differential Evolution [113] hinsichtlich des Rechenaufwands 
optimiert  und  ein  Nelder‐Mead  Simplex  Verfahren  [112]  um  Grenzen  für  die  Modellparameter 




Basis  des  Integrals  der  Fluoreszenzabfälle  über  das  Bild,  zu  berechnen.  Anschließend  wird  diese 
Initiallösung  als  Startwert  für  einen deterministischen Minimierungsalgorithmus  für  die  pixelweise 
Berechnung  der  Modellparameter  verwendet.  Die  Parametrisierung  der  verwendeten 






Die  Berechnung  der  Modellparameter  kann  in  Abhängigkeit  vom  Minimierungsalgorithmus  sehr 
zeitaufwendig  sein.  Eine  typische  FLIO‐Messung  besteht  aus  256 x 256 Pixeln.  Benötigt  die 




weiter  zu beschleunigen, wurde ein Verfahren entwickelt um die Compute‐Server des  Instituts  für 
Biomedizinische Technik und Informatik (BMTI) der TU Ilmenau einzubinden. Tabelle 5.1 listet einige 
technische  Daten  der  Compute‐Server  auf.  Es  wird  ersichtlich,  dass  die  Compute‐Server  sehr 
heterogen  bzgl.  ihrer  Rechenleistung  sind,  sich  also  stark  in  Anzahl  der  CPU‐Kernen  und 
Taktfrequenzen  unterscheiden.  Die  verbauten  CPU‐Typen  basieren  auf  Architekturen,  welche 
zwischen 2007 und 2014 auf den Markt gebracht wurden und daher, neben Anzahl der CPU‐Kerne und 




Server  CPU Typ (Generation)  CPU Kerne  CPU Taktrate  Arbeitsspeicher 
huascaran  Intel Xeon E7450 (Core2)  24  2,4 GHz  128 GB 
coropuna  Intel Xeon E5472 (Core2)  8  3,0 GHz  64 GB 
cotopaxi  Intel Xeon X5570 (Nehalem)  8+HT  2,9 GHz  48 GB 
lanin  Intel Xeon E5‐2687W v3 (Haswell)  20+HT  3,1 GHz  128 GB 
cabaraya  Intel Xeon E5‐2690 v3 (Haswell)  24+HT  2,6 GHz  128 GB 
aconcagua  Intel Xeon E5‐2697 v3 (Haswell)  28+HT  2,6 GHz  384 GB 
tacora  Intel Xeon E5‐2650 v3 (Haswell)  20+HT  2,3 GHz  64 GB 
 
Ein  Verfahren  zur  verteilten  Berechnung  muss  den  heterogenen  Charakter  der  Compute‐Server 
bezüglich CPU‐Typ und Taktrate berücksichtigen, um nicht ggf. durch die langsameren Server limitiert 
zu werden. Dies bedeutet, dass die Rechenlast nicht gleichmäßig über alle Server aufgeteilt werden 
kann.  Ohnehin  stehen  die  Compute‐Server  nicht  exklusiv  zur  Verfügung  und  können  daher  durch 














Messdaten  enthält  und  zum  anderen  die  IRF  sowie  die  Parameter  für  die  Bestimmung  der 












Master  bei  Bedarf  analog  zu  den  Slaves  Arbeitspakete  berechnen.  Für  jede  verteilte  Berechnung 













Fluoreszenzsignal,  verursacht  durch  eine  zu  niedrige  Anzahl  detektierter  Photonen,  zu  instabilen 
Ergebnissen  der  Approximation  führen.  Weiterhin  kann  eine  ungünstige  Modellfunktion, 
beispielsweise  durch  eine  höhere  Anzahl  angeregter  Fluorophore  als  verwendeter 
Exponentialfunktionen,  die  Formulierung  des  Problems  verschärfen.  Des  Weiteren  kann  der 
Minimierungsalgorithmus in einem lokalen Minimum feststecken und so nicht in der Lage sein, das 
globale  Minimum  zu  finden.  Örtliche  a  priori  Information  kann  verwendet  werden  um  die 
Approximation zu stabilisieren und zu verbessern. Die FLIO‐Ortsauflösung beträgt ca. 34 x 34 µm² je 
Pixel.  Es  kann  angenommen werden,  dass  sich  die  Eigenschaften  der  Fluoreszenzlebensdauer  nur 
wenig von Pixel zu Pixel verändern. Daher sollten die Parameter der Fluoreszenzlebensdauer eines 
Pixels gute Schätzwerte für Pixel in dessen Umgebung sein. Diese Annahme kann modelliert werden, 











Wobei  n  die  Anzahl  der  benachbarten  Pixel  ist.  𝜒௥,ேଶ   wird  nun  an  Stelle  von  𝜒௥ଶ  vom 
Minimierungsalgorithmus benutzt. 
5.5.2 Iterativer	Algorithmus	zur	Behandlung	von	Ausreißern	
Da  in  Bildern  der  Fluoreszenzlebensdauer  häufig  Ausreißer  erkennbar  sind,  kann  eine  separate 






relative  Unterschied  zwischen  zentralem  Pixel  und  Median  größer  als  ein  nutzer‐definierter 
Schwellwert,  so  wird  die  Fluoreszenzlebensdauerapproximation  für  diesen  Pixel  wiederholt.  Als 
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Startwerte werden dabei  die  Fluoreszenzlebensdauer‐Parameter des Pixels  innerhalb  des  Fensters 
verwendet, welcher den besten Wert des Gütekriteriums besitzt. Das Ergebnis dieser wiederholten 




visualisiert  den  oben  beschriebenen  Algorithmus  zur  Behandlung  von  Ausreißern  mit  einer 
Fenstergröße von 7 x 7 Pixeln und einem Schwellwert von 30% anhand eines gesunden Probanden. 
 
Abbildung  5.5  Vergleich  eines  75 x 75 Pixel  großen  Ausschnitts  der  Fluoreszenzlebensdauer  τ1  vom  linken Auge  eines 
gesunden Probanden vor (links) und nach (rechts) der Behandlung von Ausreißern. Die detektierten Ausreißer (schwarz) 







5.6 Methodik	 zur	 statistischen	 Auswertung	 der	
Approximationsergebnisse	
5.6.1 Region	of	Interest	
Eine  visuelle  Einschätzung  der 
Fluoreszenzlebensdauer‐Parameter  ist 
wichtig  zur  generellen  Bewertung  der 
Bildqualität.  Zur  Erkennung  von 
pathologischen  Veränderungen  ist  jedoch 
eine quantitative Analyse notwendig. Dysli et 
al.  [64]  haben  vorgeschlagen  das  ETDRS‐
Gitter  (engl.  early  treatment  diabetic 
retinopathy  study), welches  durch  die  Age‐
Related  Eye  Disease  Study  group  [115] 
eingeführt  wurde,  auch  für  standardisierte 
Regions  of  Interest  (ROI)  in  FLIO‐Daten  zu 






Gitters:  central,  inner  superior,  inner  inferior,  inner  nasal,  inner  temporal,  outer  superior,  outer 
inferior,  outer  nasal,  und  outer  temporal. Weiterhin  lassen  sich  ein  innerer  und  ein  äußerer  Ring 
definieren. Abb. 5.6 stellt das ETDRS‐Gitter anhand der Fluoreszenzlebensdauer τ1 vom linken Auge 
eines gesunden Probanden dar. Neben dem ETDRS‐Gitter können auch rechteckige, kreisförmige oder 







ein  t‐Test  [116]  verwendet.  Sind  die  Gruppen  nicht  normalverteilt,  kann  der  Wilcoxon‐
 
Abbildung 5.6 ETDRS‐Gitter auf der Fluoreszenzlebensdauer 
τ1  des  linken  Auges  eines  gesunden  Probanden  mit  den 
Feldern central (C), inner superior (IS), inner inferior (II), inner 









Klassenweite  hat  einen  großen  Einfluss  und  ist  abhängig  von  der  Zielstellung  des  Vergleichs. 
Anschließend  wird  für  jede  Klasse  des  Histogramms  ein  zweiseitiger  Wilcoxon‐Rangsummentest 
zwischen  Patienten  und  Kontrollen  berechnet.  Der  Ansatz  testet  mit  einer  bestimmten 
Irrtumswahrscheinlichkeit  die  Nullhypothese,  dass  die  Daten  der  Patienten  und  Kontrollen 
kontinuierlichen  Verteilungen mit  identischen Medianen  entstammen,  gegenüber  der  Alternative, 
dass dies nicht der Fall  ist. Die errechneten p‐Werte  je Klasse werden gegen einen Schwellwert  th 
verglichen:  
𝑡ℎ ൌ 𝑠𝑛𝐶  (5.6)
wobei  s  die  Irrtumswahrscheinlichkeit  und  nC  die  Anzahl  der  Histogrammklassen  darstellt.  Für 
Histogrammklassen mit einem p‐Wert unterhalb des Schwellwerts, sind die Mediane von Patienten 
und Kontrollen signifikant verschieden.  
Die  mittels  Holm‐Bonferroni‐Methode  bestimmten  signifikant  unterschiedlichen  Klassen  können 
benutzt  werden,  um  daraus  einen  Klassifikator  abzuleiten.  Die  Klassifikationsgüte  wird  durch  die 
„Receiver Operating Characteristic“  (ROC)  [119] dargestellt und beurteilt. Die ROC wird berechnet, 
indem  für  jeden  p‐Wert  einer  Klasse  die  Sensitivität  und  Spezifität  bestimmt  und  im  Diagramm 
abgetragen wird. Je weiter sich die so entstandene Kurve der linken oberen Ecke nähert, desto besser 
ist  die  Klassifikation. Die  Fläche  unter  der  ROC‐Kurve  (AUC)  dient  dabei  als  quantitatives Maß  zur 
Bewertung. Die AUC kann zwischen 0 und 1 liegen. Ein schlechter Klassifikator, welcher nur zufällige 












zeitaufgelösten  Fluoreszenz  nach  Abschnitt 3.4  wurde  nur  das  Abklingen  des  Fluoreszenzsignals 
verwendet.  Im  Falle  des  schichtbasierten  Ansatzes  (Abschnitt 5.2.1)  bzw.  des  linsen‐korrigierten 
Ansatzes  wurde  das  gesamte  Fluoreszenzsignal  verwendet.  Für  sämtliche  Modellierungen  der 
Fluoreszenzlebensdauer  wurde  außerdem  die  Modellierung  an  dreidimensionalen  Oberflächen 
(Abschnitt 5.3.1)  angewandt.  Das  Gütekriterium  (Gleichung  3.13)  wurde  unter  Verwendung  der 
Gewichtung  nach Neyman  (Gleichung 3.14)  berechnet. Wie  in Abschnitt 5.4.1  beschrieben, wurde 
zuerst eine initiale Lösung der Modellparameter des gesamten Bildes mittels der Differential Evolution 
[113]  berechnet.  Für  die  pixelweise  Bestimmung  der  Fluoreszenzlebensdauern  wurde  die  Nelder‐
Mead Simplex Methode [112] mit der zuvor bestimmten Initiallösung als Ausgangspunkt verwendet. 
Incomplete  Decay  (Abschnitt 3.4.6)  und  die  Behandlung  von  Ausreißern  (Abschnitt 5.5.2)  wurden 
ebenfalls angewandt. 
5.7.2 Adaptives	Binning	




FLIO‐Messung  aufgenommen  wurde.  Die  FLIO‐Daten  vom  Augenhintergrund  wurden  jeweils  mit 
statischem  Binning  (Faktor  2)  und  adaptivem  Binning  (mindestens  100.000  Photonen  je  Pixel) 
vorverarbeitet.  Die  Fluoreszenzlebensdauern  wurden  anschließend  mit  dem  linsen‐korrigierten 















Anhand  dieses  Anwendungsbeispiels  soll  für  ausgewählte  Ansätze  zur  Modellierung  der 
zeitaufgelösten Fluoreszenz die jeweilige Anwendbarkeit auf FLIO‐Daten gezeigt werden. Dazu wurde 
eine  FLIO‐Messung  des  linken  Auges  eines  59  Jahre  alten  Probanden  mit  einer  Blutung  in  der 
superioren temporalen Region genutzt. Eine FLIO‐Messung der natürlichen Augenlinse wurde separat 
aufgenommen. Die FLIO‐Daten vom Augenhintergrund wurden mit adaptivem Binning (mindestens 













hohe  interindividuelle  Variabilität  die  Proband‐spezifische  Diskriminierung  von  Pathologien 





Exponentialfunktionen  (Abschnitt 3.4.2)  bestimmt.  Eine  71x101 Pixel  große  Region  im  oberen 
temporalen Bereich des Fundus, welche die Makula enthält, wurde in allen Patienten und Kontrollen 
manuell  segmentiert.  Basierend  auf  dieser  Region  wurden  signifikante  Unterschiede  zwischen 
Patienten  und  Kontrollpersonen  mit  der  Holm‐Bonferroni‐Methode  bestimmt.  Die  folgenden 














liegt.  Weiterhin  wurde  die  Trennbarkeit  von  drei  Fluorophoren  an  sechs  verschiedenen 
Fluoreszenzlebensdauerkombinationen in Abhängigkeit der Anzahl der Photonen untersucht. Für eine 
Fehlersumme  (Summe  der  Beträge  der  relativen  Fehler  der  einzelnen  Exponentialfunktionen)  für 
Fluoreszenzlebensdauern  und Amplituden  von unter  10% wurden 300.000 Photonen  benötigt,  für 




Retina entspricht  (Abschnitt 2.2),  variiert. Um eine  sichere  statistische Aussage  treffen  zu  können, 
bestand  ein  Simulationsdatensatz  für  eine  Kombination  von  Parametern  (u.a.  den 
Fluoreszenzlebensdauern)  aus  100  Simulationen  auf  Basis  dieser  Parameter.  Die  Simulationsdaten 
wurden  anschließend  sowohl mit  dem  schichtbasierten  Ansatz  (Abschnitt 5.2.1)  als  auch mit  dem 
multi‐exponentiellen  Ansatz  (Abschnitt 3.4.2)  modelliert,  um  die  Fluoreszenzlebensdauern  zu 
approximieren.  Der  Offset  wurde  mit  0,5  Photonen  simuliert  und  auf  diesen  Wert  während  der 
Approximation  der  Fluoreszenzlebensdauern  fixiert.  Die  Modellparameter  wurden  mit  Hilfe  der 
beschriebenen  Minimierungsalgorithmen  (Abschnitt 5.4.1)  bestimmt.  Dabei  wurde  je 
Simulationsdatensatz  und  Modellfunktion  mit  Hilfe  des  Differential  Evolution  Algorithmus‘  eine 
initiale Lösung für die Fluoreszenzlebensdauerapproximation berechnet, welche den Startwert für die 





















die  Wahrscheinlichkeit,  mit  der 







werden  als  Grenzen  für  ein 
Histogramm  mit  variabler 
Klassenbreite  verwendet. 







Abbildung  5.7  Vorgehensweise,  die  aus  einem  beliebigen 
Photonenhistogramm ein Histogramm mit variabler Klassenbreite erzeugt, 





synthetischen  Fluoreszenzsignals.  Da  zufälliges  Rauschen  durch  den  Prozess  der  Erzeugung  der 
Zufallszahlen bereits enthalten ist, ist es nicht nötig, einen weiteren Rauschprozess hinzuzufügen. Mit 
Hilfe  neuer  Zufallszahlen  (mit  der  Anzahl  an  gewünschten  Photonen)  können  auf  Basis  des 
berechneten Histogramms mit variabler Klassenbreite beliebig viele zufällig variierende synthetische 
Fluoreszenzsignale  generiert  werden.  Die  zur  Erzeugung  der  Simulationsdaten  benutzte 
Modellfunktion wird während der Approximation der Fluoreszenzlebensdauern aus Messdaten bzw. 




schichtbasierten  Ansatz  (Abschnitt 5.2.1)  darstellt.  Das  Ziel  war  es,  festzustellen,  ob  und  unter 
welchen Randbedingungen der schichtbasierte Ansatz im Vergleich zum multi‐exponentiellen Ansatz 
(Abschnitt 3.4.2)  geringere  Fehler  bei  der  Approximation  der  Fluoreszenzlebensdauern  und 
Amplituden erzeugt. Weiterhin sollte  festgestellt werden, unter welchem minimalen Abstand zwei 
fluoreszierender Schichten mittels schichtbasiertem Ansatz bei einer Zeitauflösung von ca. 12,2 ps, 
welche  dem  FLIO‐System  entspricht,  voneinander  unterschieden werden  können. Dazu wurde  die 
Fluoreszenzlebensdauer  der  Schicht  mit  der  kürzeren  Komponente  τ1  auf  einen  Wert  von  50 ps 
festgelegt,  wie  er  auch  am  Augenhintergrund  vorkommen  kann.  Die  Schicht  mit  der  längeren 
Komponente  τ2 wurde mit  einer unregelmäßigen Abtastung auf Werte  bis  5000 ps  festgelegt. Der 
niedrigste Wert für τ2 war gleich dem Wert von τ1. Dies bedeutet, dass beide Schichten eine identische 
Fluoreszenzlebensdauer  besaßen,  welche  dadurch  im  Normalfall  nicht  trennbar  sind.  Durch  diese 
Simulationen sollte analysiert werden, ob durch einen hinreichend großen Abstand die Schichten mit 
identischer Fluoreszenzlebensdauer doch trennbar sind. Der Parameter für den Abstand der beiden 








α1 (%)  τ1 (ps)  α2 (%)  τ2 (ps)  α1 (%)  τ1 (ps) α2 (%) τ2 (ps) α1 (%) τ1 (ps)  α2 (%)  τ2 (ps)
25,0  50  75,0  50  50.0  50  50,0  50  75,0  50  25,0  50 
40,0  50  60,0  100  66,7  50  33,3  100  85,7  50  14,3  100 
50,0  50  50,0  150  75,0  50  25,0  150  90,0  50  10,0  150 
57,1  50  42,9  200  80,0  50  20,0  200  92,3  50  7,7  200 
62,5  50  37,5  250  83,3  50  16,7  250  93,8  50  6,3  250 
66,7  50  33,3  300  85,7  50  14,3  300  94,7  50  5,3  300 
70,0  50  30,0  350  87,5  50  12,5  350  95,5  50  4,5  350 
72,7  50  27,3  400  88,9  50  11,1  400  96,0  50  4,0  400 
75,0  50  25,0  450  90,0  50  10,0  450  96,4  50  3,6  450 
76,9  50  23,1  500  90,9  50  9,1  500  96,8  50  3,2  500 
87,0  50  13,0  1000  95,2  50  4,8  1000  98,4  50  1,6  1000 
90,9  50  9,1  1500  96,8  50  3,2  1500  98,9  50  1,1  1500 
93,0  50  7,0  2000  97,6  50  2,4  2000  99,2  50  0,8  2000 
94,3  50  5,7  2500  98,0  50  2,0  2500  99,3  50  0,7  2500 
95,2  50  4,8  3000  98,4  50  1,6  3000  99,4  50  0,6  3000 
95,9  50  4,1  3500  98,6  50  1,4  3500  99,5  50  0,5  3500 
96,4  50  3,6  4000  98,8  50  1,2  4000  99,6  50  0,4  4000 
96,8  50  3,2  4500  98,9  50  1,1  4500  99,6  50  0,4  4500 












multi‐exponentielle  Ansatz  (Abschnitt 3.4.2)  die  geringeren  Fehler  bei  der  Approximation  der 
Fluoreszenzlebensdauern  und  Amplituden  erzeugt.  Entsprechend  wurden  die 
Fluoreszenzlebensdauern τ1 = 50 ps und τ2 = 500 ps so gewählt, dass diese bekannten Zahlenwerten 
vom  Auge  ähnlich  sind  [55].  Die  längste  Komponente  τ3  wurde  zwischen  500 ps  und  5000 ps  in 
Schritten  von  500 ps  variiert.  Zusätzlich  wurde  der  Abstand  der  Komponente  mit  der  längsten 
Fluoreszenzlebensdauer  zu  den  beiden  übrigen  Komponenten  für  jede  Kombination  der 
Fluoreszenzlebensdauern zwischen 0 ps und 200 ps in Schritten von 25 ps variiert. Dies entsprach in 
etwa  den  Daten  vom  menschlichen  Auge,  bei  denen  die  Komponente  mit  den  längsten 
Fluoreszenzlebensdauern  im  spektralen  Kanal 1  des  FLIO‐Systems  stark  von  der  Fluoreszenz  der 
Augenlinse beeinflusst wird  (Abschnitt 2.2.3). Es wurden drei verschiedene Varianten der  relativen 













α1 (%)  τ1 (ps) α2 (%) τ2 (ps)  α3 (%)  τ3 (ps) α1 (%) τ1 (ps) α2 (%) τ2 (ps) α3 (%)  τ3 (ps) α1 (%) τ1 (ps) α2 (%) τ2 (ps) α3 (%) τ3 (ps)
90,9  50  4,55  500  4,55  500  76,9  50  15,4  500  7,69  500  76,9  50  7,69  500  15,4  500 
93,0  50  4,65  500  2,33  1000  80,0  50  16,0  500  4,00  1000  83,3  50  8,33  500  8,33  1000 
93,7  50  4,69  500  1,56  1500  81,1  50  16,2  500  2,70  1500  85,7  50  8,57  500  5,71  1500 
94,1  50  4,71  500  1,18  2000  81,6  50  16,3  500  2,04  2000  87,0  50  8,70  500  4,35  2000 
94,3  50  4,72  500  0,94  2500  82,0  50  16,4  500  1,64  2500  87,7  50  8,77  500  3,51  2500 
94,5  50  4,72  500  0,79  3000  82,2  50  16,4  500  1,37  3000  88,2  50  8,82  500  2,94  3000 
94,6  50  4,73  500  0,68  3500  82,4  50  16,5  500  1,18  3500  88,6  50  8,86  500  2,53  3500 
94,7  50  4,73  500  0,59  4000  82,5  50  16,5  500  1,03  4000  88,9  50  8,89  500  2,22  4000 
94,7  50  4,74  500  0,53  4500  82,6  50  16,5  500  0,92  4500  89,1  50  8,91  500  1,98  4500 







einer  zeitlich  verschobenen  Schicht  angelehnt.  Konkret  wurde  die  Komponente  mit  der  längsten 
Fluoreszenzlebensdauer  τ3  um  200 ps  gegenüber  der  Komponente  mit  der  kürzesten 
Fluoreszenzlebensdauer  (τ1 = 50 ps)  verschoben.  Der  Abstand  der  Komponente  mit  der  mittleren 





Zur  Überprüfung  der  Simulation  (Abschnitt 5.8.1)  wurden  experimentelle  Messungen  mittels 
fluoreszierender  Farbstoffe  durchgeführt.  Da  die  Farbstoffe  im  Allgemeinen  nicht mit  den  in  den 
Simulationen verwendeten Fluoreszenzlebensdauern verfügbar sind, mussten diese durch Hinzufügen 
eines geeigneten Quenchers hergestellt werden. Um Fluoreszenzlebensdauern zwischen 50 ps und 
4000 ps  herzustellen,  wurden  die  Fluorophore  Eosin  Y  und  Natrium‐Fluoreszein  (NF)  verwendet. 
Durch  Mischungen  der  Farbstoffe  mit  Wasser,  Kaliumiodid  (PI)  oder  einer  phosphatgepufferten 




und  PI  hergestellt  indem  die  5 M PI‐Lösung  mit  Wasser  verdünnt  wurde.  Je  nach 
Fluoreszenzlebensdauer  wurde  eine  andere  Quencher‐Konzentration  benötigt.  Die  benötigten 
Quencher‐Konzentrationen  wurden  von  Sven  Peters  experimentell  ermittelt  und  sind  in  Abb. 5.8 







Eosin Y  und  Kaliumiodid  (PI)  zwischen  0  und  5  Molar.  Der  Stern‐Volmer‐Plot  (links)  gibt  das  Verhältnis  der 
Fluoreszenzlebensdauern des dynamischen Quenchings in Abhängigkeit der Quencherkonzentration an. Auf der rechten 
Seite  ist  das  Fluoreszenzlebensdauerverhältnis  in  die  resultierende  Fluoreszenzlebensdauer  umgerechnet  und mittels 
einer Gleichung (grün) approximiert. (Grafik modifiziert nach Sven Peters) 







Lösungsweg:  Verdünnungsfaktor =  ହ ெ ௉ூଶ,ସ଴ ெ ௉ூ ൌ 2,083  
    Volumen 5MKI = ீ௘௦௔௠௧௩௢௟௨௠௘௡ ௗ௘௥ ெ௜௦௖௛௨௡௚௏௘௥ௗü௡௡௨௡௚௦௙௔௞௧௢௥ ൌ
ହ ௠௟









Lösungsweg:  Verdünnungsfaktor =  ଵ ௠ெ଴,଴ଷ ௠ெ ൌ 33,3  
    Volumen 1 mM Eosin Y = ீ௘௦௔௠௧௩௢௟௨௠௘௡ ௗ௘௥ ெ௜௦௖௛௨௡௚௏௘௥ௗü௡௡௨௡௚௦௙௔௞௧௢௥ ൌ
ଵ ௠௟




Aufgrund  des  hohen  Aufwands  zur  Herstellung  von  Farbstoffen  mit  verschiedenen 
Fluoreszenzlebensdauern  (Abschnitt 5.8.1.1)  wurden  für  die  experimentellen  Messungen  nur  drei 
unterschiedliche Fluoreszenzlebensdauern verwendet: 50 ps, 500 ps und 4000 ps. In Tabelle 5.4 sind 
die  Mischungsverhältnisse  von  Farbstoffen  und  Quenchern  dargestellt.  Für  die 












Die  relativen  Anteile  der  Farbstoffe  wurden  durch  Variation  der  Konzentration  der  Farbstoffe  im 
Lösungsmittel  erreicht.  Für  die  Fluoreszenzdetektion  verringerte  sich  der  Öffnungswinkel  vom 
Objektiv des FLIO‐Systems, je größer der Abstand zwischen Farbstoff und Objektiv des FLIO‐Systems 
war. Aus diesem Grund mussten die relativen Anteile für jeden Schichtabstand neu bestimmt werden. 
Dies  erforderte  eine  FLIO‐Messung  des  Farbstoffs  sowie  die  anschließende  Approximation  der 
Fluoreszenzlebensdauern und Amplituden, als auch die Berechnung der relativen Anteile Q. Da sich 
die benötigten Konzentrationen nur grob abschätzen ließen, führte dies daher zu einem erheblichen 








Die  Küvetten  mit  den  hergestellten  Farbstoffen  mussten  mit  definierten  und  veränderbaren 
Abständen vor dem FLIO‐System positioniert werden. Dazu wurde eine Küvettenhalterung entwickelt, 
welche  es  erlaubt  bis  zu  drei  Küvetten  gleichzeitig  aufzunehmen.  Die  Küvetten  besitzen  an  der 
Oberseite einen Verschluss und sind an dieser Stelle daher breiter als die angegebenen 3,5 mm. Um 
möglichst  geringe  Abstände  der  Küvetten  zu  realisieren,  konnten  diese  also  nicht  hintereinander 
aufgestellt  werden,  sondern  mussten  jeweils  zueinander  verdreht  werden.  Die  entwickelte 
Küvettenhalterung ist in Abb. 5.9 zu sehen. 
 
Abbildung  5.9  Küvettenhalterung  zur  Aufnahme  von  bis  zu  drei  Hellma  110‐OS  Küvetten  (1‐3)  am  FLIO‐System.  Das 
Objektiv des FLIO‐Systems ist in (A) am oberen Bildrand erkennbar. Küvette 1 steht in der Küvettenhalterung und kann in 
der Position nicht variiert werden. Küvetten 2 und 3 sind auf einem Schlitten um jeweils 90° verdreht zu Küvette 1 liegend 
platziert  und  können unabhängig  voneinander bewegt werden, wodurch  sich die  relative  Entfernung  zu den anderen 
Küvetten und damit auch die absolute Entfernung zum FLIO‐System verändert. Fokussiert wird das FLIO‐System für die 
Messungen dieser Arbeit auf die jeweils am weitesten vom FLIO‐System entfernte Küvette, im Bild ist dies Küvette 3.  






zur  Aufnahme  auf  ein  standardisiertes  Stangensystem,  welches  am  FLIO‐System  befestigt  wurde. 
Küvette 3 in Abb. 5.9 war dabei am weitesten vom FLIO‐System (Abb. 5.9A im Hintergrund) entfernt. 
Auf  diese  Küvette  musste  vor  der  Messung  fokussiert  werden.  Der  minimale  Abstand  zweier 
fluoreszierender Schichten mittels dieser Küvettenhalterung betrug 2,5 mm Spezialglas der Küvetten, 










Spezialglas  der  Küvetten  +  50 mm  Luft  (entspricht  ca.  358 ps).  Eine  dritte  Küvette  konnte 
entsprechend dazwischen positioniert werden. Der Abstand zweier Küvetten für ein gewünschtes tc 
ergab sich also zu: 
𝑑 ൌ ሺ𝑡𝑐 െ 25,4 𝑝𝑠ሻ ∙ 𝑐2   (5.7)
5.8.2.3 Zwei Fluorophore 
Aufgrund  der  sehr  zeitaufwändigen  Herstellung  für  Farbstoffe  mit  der  gewünschten 
Fluoreszenzlebensdauer  und  Konzentration  (Abschnitt 5.8.2.1)  wurden  nur  einige  ausgewählte 
Kombinationen aus zwei Fluorophoren in experimentellen Messungen untersucht, die in Tabelle 5.5 
aufgeführt  sind.  Der  Parameter  für  die  Verschiebung  der  fluoreszierenden  Schicht  tc2  wurde  zur 
Bestimmung  der  Auflösungsgrenze  zwischen  25 ps  und  75 ps  variiert  sowie,  in  Anlehnung  an  den 

































25  76,9  50  30  23,1  500  10  90,9  50  30  9,1  500  10 
50  76,9  50  30  23,1  500  25  90,9  50  30  9,1  500  10 
75  76,9  50  30  23,1  500  30  90,9  50  30  9,1  500  10 
200  76,9  50  10  23,1  500  30  90,9  50  90  9,1  500  10 
 
5.8.2.4 Drei Fluorophore, zwei unterschiedlich verschobene Schichten 
Die  Messungen  von  zwei  Farbstoffen,  die  unabhängig  voneinander  von  einem  dritten  Farbstoff 
verschoben sind, wurden aufgrund des hohen experimentelle Aufwands auf wenige Kombinationen 
eingeschränkt.  Die  relativen  Anteile  der  Farbstoffe  wurden  auf Q1 = 25%, Q2 = 50%  und Q3 = 25% 
festgelegt.  Der  Parameter  für  die  Verschiebung  der  fluoreszierenden  Schicht  mit  der  größten 









tc2 (ps)  α1 (%)  τ1 (ps) K1 (µM)  α2 (%) τ2 (ps) K2 (µM) α3 (%) τ3 (ps)  K3 (µM)
50  76,9  50  90  23,1  500  130    4000  5 
100  76,9  50  90  23,1  500  130    4000  5 
150  76,9  50  90  23,1  500  30    4000  5 
 




Um den  Einfluss des Probanden auszuschließen, wurde die Wiederholbarkeit  der  FLIO‐Messungen 
zunächst an Fluoreszenzfarbstoffen analysiert. Dazu wurden von Sven Peters an der Friedrich‐Schiller‐
Universität Jena vier Fluoreszenzfarbstoffe mit Fluoreszenzlebensdauern, die in einem Bereich liegen, 





Küvette  Fluorophor  Fluoreszenzlebensdauer  Konzentration und Lösungsmittel bei 25 °C 
A  Eosin Y  ≤10 ps [69]  25 µM in 5 M PI 
B  Erythrosin B  89 ps [121]  20 µM in Wasser 
C  Eosin Y  ~400 ps  15 µM in 0,5 M PI 
D  Eosin Y  1180 ps [122]  3,3 µM in Wasser 




Die  Küvetten  mit  den  Fluoreszenzfarbstoffen  wurden  mit  einer  standardisierten  Halterung 
(bereitgestellt  von  Heidelberg  Engineering  GmbH)  am  FLIO‐System  befestigt  und  nach  einem 
definierten  Messprotokoll  vermessen.  Jede  Küvetten‐Messung  wurde  dreimal  durchgeführt.  Die 
Daten  wurden  mit  statischem  Binning  (Faktor  2)  vorverarbeitet  und  einem  mono‐exponentiellen 
incomplete Decay Modell (Abschnitt 3.4.6) approximiert. Da erste Ergebnisse gezeigt haben, dass es 
in Küvette B noch eine zweite Komponente einer Fluoreszenzlebensdauer zu geben scheint, wurde 




zu  analysieren.  Sie  sind  aber  nur  bedingt  auf  Probandenmessungen  übertragbar,  da  sich  u.a.  die 
jeweilige  Anatomie  der  Probanden  leicht  unterscheidet,  Bewegungen  von  Augen  bzw.  Kopf 
unterschiedlich  stark  ausgeprägt  sind  und  die  Fixationsfähigkeiten  differieren.  Daher  musste  die 
Wiederholbarkeit  von  FLIO  auch  bei  Probanden  analysiert  werden.  Dazu  wurden  10  gesunde 


















Abbildung  5.10  Fluoreszenzintensität  (A),  Amplitude  α1  (B)  und  die  dazugehörige  Fluoreszenzlebensdauer  τ1  (C)  vom 








im Photonenhistogramm wurde manuell  auf  das Maximum des  Photonenhistogramms  gesetzt,  so 
dass nur der Abfall des Fluoreszenzsignals über die Zeit in die Berechnung eingeflossen ist.  
Um  die  Wiederholbarkeit  zu  quantifizieren,  wurde  der  Variationskoeffizient  (CV)  aus  der 
Standardabweichung  (SD)  und  dem  arithmetischen  Mittelwert  auf  Basis  von  Amplituden, 
Fluoreszenzlebensdauern und den relativen Anteilen (Abschnitt 3.6) berechnet: 
𝐶𝑉 ൌ 𝑆𝐷ሺ𝑋ሻ𝑀𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑤𝑒𝑟𝑡ሺ𝑋ሻ  (5.8) 
5.9.2 Vergleich	unterschiedlicher	FLIO‐Systeme	
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit existierten weltweit vier FLIO‐Systeme nach Bauart des 
FLIO‐Prototyp 2  (Abschnitt 3.1.2). Diese  standen  in Bern  (Schweiz),  Ilmenau,  Jena und  Lübeck. Um 
sicherzustellen,  dass  die  Ergebnisse  von  Probandenstudien  an  den  verschiedenen  Standorten 
gleichwertig  sind,  musste  die  Vergleichbarkeit  der  Geräte  untersucht  werden.  Die  verwendeten 
Fluoreszenzfarbstoffe  sind  in  Abschnitt 5.9.1.1  aufgelistet.  Die  Küvetten  mit  den 
5 Integrative Methodik zur Approximation zeitaufgelöster Fluoreszenzdaten vom Auge 
65 
Fluoreszenzfarbstoffen  wurden  innerhalb  weniger  Tage  an  allen  vier  FLIO‐Systemen  mittels  einer 
standardisierten Halterung (bereitgestellt von Heidelberg Engineering GmbH) nach einem definierten 
Messprotokoll  vermessen. Die Verarbeitung der Messdaten erfolgte wie  in Abschnitt 5.9.1.1. Dazu 
wurde  die  von  der  Heidelberg  Engineering  GmbH  zum  FLIO‐System  ausgelieferte  IRF  verwendet, 
welche bei Auslieferung in Reflexion gemessen (Abschnitt 3.2.1) wurde. Mittels Küvette A wurde nun 
an jedem FLIO‐System zusätzlich eine IRF‐Messung mittels Fluorophor (Abschnitt 3.2.2) durchgeführt. 

















Standardobjektiv  mit  einer  Feldgröße  von  30°  ist  in  Abb. 5.12  dargestellt.  Bevor  das 






Analog  zur Wiederholbarkeit  von  FLIO‐Messungen  in Abschnitt 5.9.1 wurden das  Standardobjektiv 
und  das  Weitwinkelobjektiv  zunächst  anhand  von  Fluoreszenzfarbstoffen  verglichen.  Es  wurden 
dieselben Farbstoffe verwendet, welche auch schon für die Untersuchung der Wiederholbarkeit des 
FLIO‐Systems mit dem Standardobjektiv (Abschnitt 5.9.1) und für den Vergleich verschiedener FLIO‐
Systeme  (Abschnitt 5.9.2)  zum  Einsatz  kamen.  Auch  mit  dem  Weitwinkelobjektiv  wurden  drei 
Messungen je Küvette durchgeführt und die Messdaten  in  identischer Art und Weise ausgewertet. 



















Messungen  fanden  über  zwei Wochen  verteilt  jeweils  zwischen  8:30 Uhr  und  13:30 Uhr  statt.  Die 
Pausenzeit  zwischen  zwei  Messungen  betrug  mindestens  10 Minuten.  Die  Pupille  der  Probanden 
wurde nicht medikamentös geweitet. Der Untersuchungsraum wurde abgedunkelt. Es wurden beide 
Augen  sowohl  mit  dem  Standardobjektiv  als  auch  mit  dem  Weitwinkelobjektiv  jeweils  drei  Mal 
gemessen. Die Reihenfolge aller Messungen des Augenhintergrundes wurde randomisiert. Zusätzlich 
wurde  die  Augenlinse  mit  beiden  Objektiven  jeweils  einmal  am  ersten  Messtag  gemessen.  Die 
Messdaten wurden mit statischem Binning (Faktor 2) vorverarbeitet und mit einem tri‐exponentiellen 
(Abschnitt 3.4.2)  incomplete  Decay Modell  (Abschnitt 3.4.6)  sowie  einem  auf  0,1  Photonen / Pixel 
fixiertem  Offset  ausgewertet.  Für  die  weitere  statistische  Auswertung  wurde  die  mittlere 
Fluoreszenzlebensdauer  τm  (Abschnitt 3.6)  in  der  zentralen  Region,  dem  inneren  Ring  und  dem 
äußeren Ring des ETDRS‐Gitters (Abschnitt 5.6.1) sowie,  im Fall des Weitwinkelobjektivs, zusätzlich 
eine  15x15  Pixel  Region  25°  superior  zur  Fovea  betrachtet.  Die  beiden  spektralen  Kanäle wurden 
getrennt  betrachtet.  Um  signifikante  Unterschiede  zwischen  den  Wiederholungsmessungen 
festzustellen, wurde für normalverteilte Daten eine ANOVA mit Messwertwiederholung [125] und für 
nichtnormalverteilte Daten der Friedman‐Test [125] verwendet. Auf Normalverteilung wurde mittels 
Shapiro‐Wilk‐Test  [126]  geprüft.  Das  Signifikanzniveau  wurde  auf  5%  festgelegt.  Zum  direkten 
Vergleich beider Objektive wurde nur die erste der drei Wiederholungsmessungen verwendet, da die 
Stichprobe aus unabhängigen Messwerten bestehen muss. Bei vorliegender Normalverteilung wurde 




5.10 Untersuchung	 ausgewählter	 physiologischer	 Einflussfaktoren	 auf	
die	FLIO‐Methode	
5.10.1 Fluoreszenz	der	natürlichen	Augenlinse	









Augenlinse  möglich  und  der  direkte  Einfluss  der  natürlichen  Augenlinse  auf  die 
Fluoreszenzlebensdauern quantifizierbar.  




einem  ersten  Schritt  wurde  die  durchschnittliche  Rate  an  detektierten  Photonen  analysiert.  Dazu 
wurde  die Gesamtanzahl  der  Fluoreszenzphotonen durch die Anzahl  der  Pixel  und  die Messdauer 
geteilt. Für den Augenhintergrund wurde dafür das gesamte Bild verwendet. Von der Messung der 
natürlichen  Augenlinse  wurde  die  Region  der  fluoreszierenden  Augenlinse  segmentiert.  Um  die 
Fluoreszenzlebensdauern  vom  Augenhintergrund  zu  extrahieren,  wurden  die  Messdaten  mit 
statischem  Binning  (Faktor 2)  vorverarbeitet  und  anschließend  mit  einem  tri‐exponentiellen 
incomplete  Decay  Modell  sowie  einem  auf  0,1  Photonen / Pixel  fixiertem  Offset  ausgewertet. 
Zusätzlich wurden die  Fluoreszenzlebensdauern von Proband 2 mit dem  linsen‐korrigierten Ansatz 
(Abschnitt 5.2.2)  berechnet.  Die  separaten Messungen  der  Fluoreszenz  der  Augenlinse waren  von 













wurde  nicht  medikamentös  geweitet.  Vor  Studienbeginn  hatten  die  Probanden  für  mindestens 
10 Stunden keinen Zucker zu sich genommen. Bei Studienbeginn wurde der Blutzuckerspiegel mit Hilfe 
eines Accu‐Chek® Aviva Handmessgeräts an einer Blutprobe eines Fingers bestimmt. Die Blutprobe 
wurde  vom  Probanden  unter  Aufsicht  selbst  entnommen.  Nachfolgend  wurden  FLIO‐Daten  vom 
Augenhintergrund  und  von  der  Augenlinse  separat  erfasst.  Anschließend  nahm  der  Proband  eine 
300 ml Lösung zu sich, welche 75 g Glukose enthielt (Accu‐Chek® Dextrose O.G.T.). Über 90 Minuten 
wurden  im  Abstand  von  15 Minuten  Blutzuckerspiegel  und  FLIO‐Daten  der  Retina  erfasst.  Eine 
Kontrollgruppe bestehend aus ebenfalls 10 gesunden Probanden mit einem Altersdurchschnitt (± SD) 
von 28,6 ± 4,3 Jahren, natürlichen Augenlinsen und keinen signifikanten altersbedingten Aberrationen 
des  Auges  wurde  nach  identischer  Herangehensweise  vermessen,  wobei  die  verabreichte 
Glukoselösung  durch  300 ml  Wasser  ersetzt  wurde.  Um  die  Fluoreszenzlebensdauern  vom 
Augenhintergrund  zu  extrahieren,  wurden  die  Messdaten  mit  statischem  Binning  (Faktor 2) 
vorverarbeitet  und  mit  einem  tri‐exponentiellen  incomplete  Decay  Modell  sowie  einem  auf  0,1 
Photonen / Pixel fixiertem Offset ausgewertet. Zum Vergleich der mittleren Fluoreszenzlebensdauern 
τm  (Abschnitt 3.6)  wurde  der  innere  Ring  des  ETDRS‐Gitters  (Abschnitt 5.6.1)  verwendet.  Beide 
spektralen Kanäle wurden getrennt betrachtet. Im Gegensatz zur Kontrollgruppe, wird bei der Gruppe 
mit  Glukoseprovokation  erwartet,  dass  der  Blutzuckerspiegel  stark  ansteigt,  nach  30 Minuten  ein 
Maximum  erreicht  und  anschließend  etwa  auf  den  Ausgangswert  vor  Provokation  absinkt.  Daher 
wurden die mittleren Fluoreszenzlebensdauern, für Provokations‐ und Kontrollgruppe getrennt, auf 
















FLIMX  (Fluorescence Lifetime  Imaging eXplorer)  ist ein MATLAB‐Softwarepaket  zur Approximation, 
Analyse und Präsentation von Fluoreszenzlebensdauern sowie zugehörigen Parametern, welche aus 
zeitaufgelösten Fluoreszenzdaten gewonnen werden. Das FLIMX‐Softwarepaket lässt sich universell 
zur  Auswertung  von  Daten  der  zeitaufgelösten  Fluoreszenz  einsetzen.  Zudem  sind  spezielle 
Werkzeuge  integriert,  die  anatomische  Besonderheiten  der  ophthalmoskopischen  Anwendung 
speziell  berücksichtigen.  FLIMX  implementiert  die  in  den  Abschnitten 5.1  bis  5.6  beschrieben 
Verfahren. Weiterhin sind in FLIMX Werkzeuge zur Erzeugung und Auswertung von Simulationsdaten 
enthalten,  welche  für  Abschnitt 5.8.1  verwendet  wurden.  Das  FLIMX‐Softwarepaket  wurde  in  der 
Fachliteratur beschrieben [69] und ist unter einer Open‐Source‐Softwarelizenz auf www.flimx.de frei 
zugänglich veröffentlicht. Im August 2016 besteht FLIMX aus ca. 51.000 lines of code, wovon ca. 9.000 
lines  of  code  teilweise  stark  angepasster,  frei  verfügbarer Open‐Source‐Quellcode  von Dritten  ist, 
welcher  hauptsächlich  von  MATLAB  File  Exchange  bezogen  wurde.  Einen  Überblick  über  die 
Softwarestruktur von FLIMX liefert Abb. 6.1.  
 
Abbildung  6.1  Schema  der  Softwarestruktur  von  FLIMX.  Die  grau  gefärbten  Module  sind  für  die  Datenverwaltung 
zuständig und organisieren den Zugriff auf das Speichermedium, die blau gefärbten Module verarbeiten Daten und die 




Das  Konzept  hinter  der  FLIMX  Datenbank  ist  die  strikte  Zuordnung  von  Messdaten  und  /  oder 
Approximationsergebnissen zu einem Probanden (subject), welches Abb. 6.2 visualisiert. Ein subject 
kann  mehrere  spektrale  Kanäle  enthalten.  Subjects  werden  wiederum  in  Studien  (studies) 
zusammengefasst. Der Gedanke dahinter ist, dass Messdaten und / oder Approximationsergebnisse 
von Drittsoftware wie z.B. SPCImage (Becker & Hickl GmbH) nur einmal in FLIMX importiert werden 
müssen  und  FLIMX  die  Datenverwaltung  ab  diesem  Zeitpunkt  übernimmt.  Durch  die  baumartige 
Struktur der FLIMX Datenbank, ist die Skalierung nur durch den verfügbaren Speicherplatz begrenzt, 
d.h.  es  können  im  Rahmen  des  vorhandenen  Speicherplatzes  beliebig  viele  studies,  subjects  und 
spektrale  Kanäle  verwaltet  werden.  Subjects  und  studies  können  innerhalb  von  FLIMX  beliebig 
verschoben, kopiert, dupliziert, umbenannt oder gelöscht werden. Zusätzlich speichert FLIMX die zur 















































Abbildung  6.4  Im  Hauptfenster  von  FLIMXFit  wird  der  größte  Teil  des  zur  Verfügung  stehenden  Platzes  für  das 
Photonenhistogramm (blaue Punkte) sowie die Modellkurve (rot) des aktuell gewählten Pixels verwendet. Direkt darunter 
ist  das  normierte  Residuum  angeordnet.  Auf  der  rechten  Seite  sind  oben  das  Fluoreszenzintensitätsbild  und  direkt 






(conditions)  zu  einer  Liste  hinzugefügt  werden.  Je  Listeneintrag  werden  sämtliche  Parameter  zur 
Vorverarbeitung  und  Fluoreszenzlebensdauerapproximation  gespeichert,  so  dass  unterschiedliche 
subjects oder studies mit unterschiedlichen Parametern eingetragen werden können. Die Abarbeitung 
der  Liste  kann  durch  den  Nutzer  gestartet  und  jederzeit  unterbrochen  werden.  So  kann  die 
Berechnung von einer großen Anzahl von subjects sehr komfortabel, z.B. über Nacht, durchgeführt 
werden.  FLIMXFit  bietet  Zugriff  auf  ein  Werkzeug  zur  Erzeugung  synthetischer  zeitaufgelöster 





späteren  Programmstarts  zur  Verfügung.  Mit  Hilfe  eines  weiteren  Werkzeugs  können  die 
Simulationsdatensätze  dazu  verwendet werden,  um  die  simulierten  Fluoreszenzlebensdauern  und 
deren approximierte Werte visuell anhand von Boxplots als auch anhand von deskriptiver Statistik 
miteinander zu vergleichen. Neben Fluoreszenzlebensdauern kann mit FLIMXFit auch die Fluoreszenz 
Anisotropie  (Abschnitt 2.1.5)  analysiert  werden  und  es  können,  wie  u.a.  bei  Yu  et  al.  [128] 
beschrieben, Rotationszeitkonstanten bestimmt werden. 
6.1.1.4 FLIMXVis 


















können  in  einem weiteren Diagramm Histogramme oder  Schnitte dargestellt werden. Die Definition  von ROIs  erfolgt 




zwei  Rechtecke,  zwei  Kreise  und  zwei  Freiformen  definiert  werden.  FLIMX  speichert  die  ROI‐
Koordinaten  für  zukünftige  Analysen  ab.  Für  die  jeweils  ausgewählte  ROI  zeigt  FLIMXVis  ein 
Histogramm sowie deskriptive Statistik an. Zum statistischen Vergleich von Gruppen enthält FLIMXVis 
ein Werkzeug,  mit  dem  zwei  studies  bzw.  conditions  auf  signifikante  Unterschiede  auf  Basis  von 
statistischen  Tests  (gepaarter  t‐Test,  zweiseitigen  t‐Test,  Vorzeichen‐Test  und  Wilcoxon‐Test) 
überprüft werden  können. Die  für  t‐Tests  vorausgesetzte Normalverteilung  kann mittels  Lilliefors‐
Test,  Shapiro‐Wilk‐Test  oder  Kolmogorov‐Smirnov‐Test  sichergestellt  werden.  Ein  detaillierter 









Neben  FLIM‐Parametern  können  in  FLIMXVis  auch  Bilddaten  aus  anderen Modalitäten  eingelesen 
werden.  Diese  könnten  beispielsweise  dazu  benutzt  werden,  um  Zellbestandteile  wie  die 
Mitochondrien mittels spectral unmixing [129, 130] zu segmentieren, was mit nutzerdefinierten ROIs 
nur sehr aufwendig bzw. gar nicht möglich wäre. Umgesetzt wird dies durch das arithmetic images 
Werkzeug,  mit  dessen  Hilfe  Bilddaten  aus  FLIM‐Parameter  und  /  oder  zusätzlich  eingeladenen 
Bilddaten  berechnet  werden.  Neben  arithmetischen  Operationen  sind  auch  logische  Operationen 
möglich. Arithmetic images können aus unterschiedlichen spektralen Kanälen Daten verarbeiten und 
bei  Bedarf  auf  Basis  von  anderen  arithmetic  images  berechnet  werden,  so  dass  endlos  viele 
Verkettungen möglich sind, was diesem Werkzeug einen sehr großen Anwendungsspielraum eröffnet. 
Die von FLIMXVis erzeugten Grafiken können hochaufgelöst und in diversen Dateiformaten exportiert 






Die  CPU Aktivität  und  der  Speicherverbrauch  bei  der  verteilten  Berechnung  eines  typischen  FLIO‐
Datensatzes eines gesunden Probanden mit 256 x 256 Pixeln unter Anwendung des schichtbasierten 
Ansatzes ist in Abb. 6.7 dargestellt. Im Gegensatz zur eigentlichen Bestimmung der Modellparameter 
je  Pixel  („Approximation“)  nutzt  die  Generierung  der  Arbeitspakete  nur  eine  der  vier  CPUs  aus. 
Weiterhin wird in Abb. 6.7(B) die verbrauchte CPU‐Zeit für die einzelnen Abschnitte der Bestimmung 





























































































eines  ebenfalls  typischen  FLIO‐Datensatzes  in  Abb. 6.8  dargestellt.  Im  Tortendiagramm  im  oberen 
Abschnitt der Abbildung sind die relativen Anteile der einzelnen Server an der Berechnung zu sehen. 
Die Server basierend auf den älteren CPU‐Architekturen besitzen insgesamt den geringsten Anteil an 
der  verteilten Berechnung.  Im mittleren Bereich der Abbildung gibt  das Balkendiagramm bzw. die 
Tabelle  rechts  daneben  die  durchschnittliche  Zeit  für  Berechnung  der  Zielfunktion  des 
Minimierungsalgorithmus auf einem CPU‐Kern an, was den in Abb. 6.7B und Abb. 6.7C aufgelisteten 




























Kanal 1  und  2,2 s  bzw.  6,3 s  im  spektralen  Kanal 2  (Testsystem:  Intel  Core  i7‐4790K,  16 GB 
Arbeitsspeicher, Windows 10, MATLAB R2016b). 
 









einen  zentralen  Wert  fixiert;  Fall  3:  Zeitverschiebung  in  den  Ecken  berechnet  und  über  das  Bild 
interpoliert)  in  Abb. 6.10  dargestellt.  Die  errechneten  mittleren  Fluoreszenzlebensdauern  für  das 
zentrale Feld des ETDRS‐Gitters (Abschnitt 5.6.1) sind 74,7 ± 19 ps (Fall 1), 73,1 ± 14 ps (Fall 2) bzw. 
96,3 ± 17 ps  (Fall 3) und damit sehr ähnlich. Die berechnete Zeitverschiebung  in Fall 1  im zentralen 












zur Approximation  je Pixel  linear über den Ort  interpoliert wurde (F, G).  Im ETDRS‐Gitter sind die Mittelwerte  je Feld 
aufgetragen.  In  C  ist  eine  vertikale  Veränderung  der  Zeitverschiebung  zu  erkennen.  Die  starke  Änderung  der 
Zeitverschiebung  im  zentralen  Feld  des  ETDRS‐Gitters  ist  physiologisch  nicht  erklärbar  und  könnte  ein  Artefakt  der 
Fluoreszenzlebensdauerapproximation sein. Die Fixierung der Zeitverschiebung auf einen Wert je Bild führt zur kürzeren 
mittleren  Fluoreszenzlebensdauern  in  der  unteren  Bildhälfte,  die  nicht  korrekt  sind  (D).  Die  Interpolation  der 




auch  die  Fluoreszenzlebensdauern  τm  und  τ1  im  spektralen  Kanal 1  sind  in  Abb. 6.11  für  die 
verschiedenen  Ansätze  zur  Modellierung  der  Fluoreszenzlebensdauer  dargestellt.  Im  Fall  der 
Stretched  Exponentials  wurden  nur  zwei  Exponentialfunktionen  verwendet,  im  Gegensatz  zu  drei 






Abbildung  6.11  Vergleich  der  unterschiedlichen  Fluoreszenzlebensdauer‐Modellierungsansätze  in  einem  gesunden 
Probanden. Die Fluoreszenzintensität sowie die Fluoreszenzlebensdauern τm (A) und τ1 (B) sind vom spektralen Kanal 1 
dargestellt. Die Farbskalierung der Fluoreszenzlebensdauer ist in (A) und (B) jeweils identisch. In jeder Grafik ist das ETDRS‐
Gitter  inklusive den Mittelwerten  je  Subfeld aufgetragen. Das  Fluoreszenzintensitätsbild  ist das  gemessene Signal  vor 





ähnlich,  unabhängig  von  den  zugrundeliegenden  Modellen.  Die  Stretched  Exponentials  lieferten 
kürzere  Fluoreszenzlebensdauern  im  Vergleich  zum  multi‐exponentiellen  Ansatz,  zur  spektralen 
globalen Analyse und zum schichtbasierten Ansatz,  zeigten aber auch sehr ähnliche Merkmale wie 
längere  Fluoreszenzlebensdauern  auf  den  dickeren  Blutgefäßen,  der  Papille  und  dem  sehr  gering 
fluoreszierenden Punkt  im oberen  linken Teil des Bildes. Der  linsen‐korrigierte Ansatz  zeigte  keine 
solchen verlängerten Fluoreszenzlebensdauern, mit Ausnahme der Papille, wodurch anzunehmen ist, 
dass die  längeren Fluoreszenzlebensdauern  in diesen Bereichen hauptsächlich von der Fluoreszenz 








Unterschiede  zeigten,  vor  allem  in  den  Bereichen  der  größeren  Blutgefäße.  Außerdem waren  die 






Die  Ergebnisse  des  Gruppenvergleichs  von  Diabetes  Patienten  und  Gesunden  wurden  teilweise 
















Kontrollen  (blau)  und  Diabetes‐Patienten  (rot).  Histogrammklassen  mit  signifikanten  Unterschieden  nach  der  Holm‐









Zur  Darstellung  der  Simulationsergebnisse  wurde  eine  angepasste  Form  von  Punchcard‐Plots 
verwendet. Anstatt eines vollen Kreises, wurde  jeweils ein grüner Halbkreis  für die Ergebnisse des 
schichtbasierten Ansatzes  (Abschnitt 5.2.1)  sowie  ein  roter Halbkreis  für  die  Ergebnisse  des multi‐
exponentiellen Ansatzes (Abschnitt 3.4.2) verwendet. Der Radius des Halbkreises gibt den relativen 
Fehler  an.  Je  kleiner  der  Radius,  desto  geringer  der  relative  Fehler  des  jeweils  betrachteten 
Parameters.  Der  maximale  Radius  eines  Halbkreises  wurde  auf  einen  relativen  Fehler  von  100% 
begrenzt, da bei derart starken Abweichungen die Fluoreszenzlebensdauerapproximation fehlschlug 
und die genaue Fehlergröße nicht mehr relevant war. Im Gegenzug erleichterte die Begrenzung auf 




Fluorophoren  sind  im  Folgenden  für  Q1 = 25%  und  Q2 = 75%  dargestellt.  Die  Amplituden  und 













Der  mittlere  relative  Fehler  für  Fluoreszenzlebensdauer  τ1  war  beim  multi‐exponentiellen  Ansatz 
geringer (6,8% ggü. 8,6%, Abb. 6.14A) als beim schichtbasierten Ansatz. Bei Fluoreszenzlebensdauer 
τ2 war der mittlere relative Fehler wiederum beim schichtbasierten Ansatz deutlich kleiner (11% ggü. 
115%),  wie  in  Abb. 6.14B  dargestellt.  Die  Fehler  traten  hauptsächlich  bei  kurzen 
Fluoreszenzlebensdauern auf, die in der Nähe der auf 50 ps festgelegten Fluoreszenzlebensdauer τ1 






Abbildung  6.14  Relative  Fehler  für  die  Fluoreszenzlebensdauern  τ1  (A)  und  τ2  (B).  Die  mittleren  Fehler  über  alle 
Kombinationen von Q1 = 25% und Q2 = 75% betragen 8,6%  (schichtbasierter Ansatz)  bzw.  6,8%  (multi‐exp. Ansatz)  für 
Fluoreszenzlebensdauer τ1 und 11,0% (schichtbasierter Ansatz) bzw. 115% (multi‐exp. Ansatz) für Fluoreszenzlebensdauer 
τ2. 
Die  Betrachtung  des  relativen  Fehlers  des  Schichtabstands  (Abb. 6.15A)  zeigte  einen  Bereich  der 
Fluoreszenzlebensdauer  τ2  zwischen  100 ps  und  1000 ps,  in welchem  Schichtabstände  ≥ 25 ps mit 
geringen  Fehlern  aufgelöst  werden  konnten.  Von  1000 ps  bis  5000 ps  stieg  der  minimale 
Schichtabstand für eine gute Unterscheidung von 50 ps auf über 75 ps an. Bei einer Reduktion des 
relativen Anteils der verschobenen Schicht um 50% (Abb. 6.15B) bzw. 25% (Abb. 6.15C) verringerte 





Abbildung 6.15 Relative Fehler für den Schichtabstand tc2. Der mittlere Fehler über alle Kombinationen von Q1 = 25% und 
Q2 = 75% (A) beträgt 32.2%. Für Q1 = 50% und Q2 = 50% (B) beträgt der mittlere Fehler 46,4% und für Q1 = 75% und 
Q2 = 25% (C) beträgt der mittlere Fehler 59,8%. Der multi-exponentielle Ansatz ist nicht aufgeführt, da dieser keine 
Schichtabstände berechnen kann. 
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6.3.1.3 Drei Fluorophore, eine verschobene Schicht 
Die Simulationen mit drei Fluorophoren und einer verschobenen Schicht (die Schicht mit der 
Fluoreszenzlebensdauer, τ3) waren den Messdaten vom menschlichen Auge ähnlich. Die Ergebnisse 
für Amplituden und Fluoreszenzlebensdauern der Simulationen mit Q1 = 50%, Q2 = 25% und Q3 = 25% 
sind in Abb. 6.16 dargestellt.  
 
Abbildung 6.16 Relative Fehler für die Fluoreszenzlebensdauern τ1 (B), τ2 (D) und τ3 (F), sowie die dazugehörigen 
Amplituden α1 (A), α2 (C) und α3 (E) für Q1 = 50%, Q2 = 25% und Q3 = 25%. Die mittleren Fehler betragen für den multi-exp. 
Ansatz bzw. den schichtbasierten Ansatz: 1,8% bzw. 5,0% (α1), 33,1% bzw. 76,8% (α2), 23,1% bzw. 50,0% (α3), 2,6% bzw. 
10,2% (τ1), 17,0% bzw. 26,9% (τ2) und 10,2% bzw. 13,4% (τ3). 
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Die Ergebnisse für Amplituden und Fluoreszenzlebensdauern der Simulationen mit Q1 = 25%, Q2 = 25% 
und Q3 = 50% sind in Abb. 6.17 dargestellt. Die Ergebnisse für die verbleibenden Simulationen mit sind 
in Anhang B zu finden. Die relativen Fehler waren für Q1 = 25%, Q2 = 25% und Q3 = 50% am kleinsten, 
selbst für die die Fluoreszenzlebensdauern τ1 und τ2 sowie die dazugehörigen Amplituden. Im 
Vergleich der Modellierungsansätze erzeugte der schichtbasierte Ansatz häufiger und meist größere 
relative Fehler als der multi-exponentielle Ansatz, insbesondere für Q1 = 50%, Q2 = 25% und Q3 = 25%.  
 
Abbildung 6.17 Relative Fehler für die Fluoreszenzlebensdauern τ1 (B), τ2 (D) und τ3 (F), sowie die dazugehörigen 
Amplituden α1 (A), α2 (C) und α3 (E) für Q1 = 25%, Q2 = 25% und Q3 = 50%. Die mittleren Fehler betragen für den multi-exp. 
Ansatz bzw. den schichtbasierten Ansatz: 1,5% bzw. 2,1% (α1), 17,5% bzw. 12,4% (α2), 6,8% bzw. 10,0% (α3), 2,3% bzw. 
5,6% (τ1), 9,1% bzw. 11,1% (τ2) und 4,3% bzw. 4,4% (τ3). 
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Abb. 6.18 stellt die relativen Fehler des Schichtabstands für alle drei Q-Verhältnisse dar. Auch hier 
zeigten sich die geringsten relativen Fehler für Q1 = 25%, Q2 = 25% und Q3 = 50%. Lagen die 
Fluoreszenzlebensdauern τ3 der verschobenen Schicht zwischen 1000 ps und 2000 ps, sind Abstände 
≥ 75 ps gut auflösbar. Zwischen 2500 ps und 5000 ps ließen sich Schichten mit einem Abstand von 
≥ 100 ps gut unterscheiden. 
 
Abbildung 6.18 Relative Fehler für den Schichtabstand tc3 für Q1 = 50%, Q2 = 25% und Q3 = 25% (A), Q1 = 25%, Q2 = 50% 
und Q3 = 25% (B) sowie Q1 = 25%, Q2 = 25% und Q3 = 50% (C). Die mittleren Fehler betragen 82,0% (A), 66,8% (B) und 




Für  die  Simulationen  mit  drei  Fluorophoren  und  zwei  verschobenen  Schichten  wurde  nur  der 
Schichtabstand  der  mittleren  Komponente  (Fluoreszenzlebensdauer  τ2)  variiert  und  die  übrigen 
Parameter fixiert. Abb. 6.19 visualisiert die relativen Fehler der Ergebnisse.  
 
Abbildung  6.19  Relative  Fehler  der  Fluoreszenzlebensdauern  (τ),  Amplituden  (α),  Schichtabstände  (tc)  und  relativen 




anwuchsen.  Infolgedessen  kam  es  auch  zu  Fehlern  bei  Q1  und  Q2.  Die  Fluoreszenzlebensdauern 
wurden trotz der Verschiebung von zwei fluoreszierenden Schichten vom multi‐exponentiellen Ansatz 







Zur  Überprüfung  der  Simulationen  anhand  realer  Messungen  in  ausgewählten 










Die  Fehler  der  Amplituden  sind  durch  nicht  perfekt  getroffene  Verdünnungen  der  Fluorophor‐
















Abbildung  6.21  Relative  Fehler  der  Fluoreszenzlebensdauern  (τ),  Amplituden  (α),  Schichtabstände  (tc)  und  relativen 








die  Fluoreszenzlebensdauern  τ1  beim  schichtbasierten  Ansatz  deutlich  kleiner  als  beim  multi‐
exponentiellen Ansatz. Die relativen Fehler bei der Bestimmung der Schichtabstände tc2 stimmten mit 











mit  einer  Fluoreszenzlebensdauer  von  100 ps  (Küvette B)  im  spektralen  Kanal 2  für  die  mono‐




Abbildung  6.22  TCSPC‐Daten  (schwarz)  eines  Pixels  von  Küvette  B  (spektraler  Kanal 2)  mono‐exponentiell  (orange, 




exponentiellen  Modells  (164 ps)  mit  dem  Referenzwert  (89 ps)  überein.  Gemittelt  über  die 
betrachtete ROI lieferte die bi‐exponentielle Fluoreszenzlebensdauerapproximation deutlich bessere 
Ergebnisse  als  die  mono‐exponentielle  Fluoreszenzlebensdauerapproximation,  welche  in  beiden 
spektralen  Kanälen  sehr  ähnliche  Ergebnisse  lieferten.  Für  den  Fluoreszenzfarbstoff  mit  einer 
Fluoreszenzlebensdauer von 400 ps (Küvette C) wurde in beiden spektralen Kanälen eine deutlich zu 
kurze Fluoreszenzlebensdauer berechnet. Der größte relative Fehler von13% trat bei Messung 3 von 











































1  2  3 1 2 3 
A  1  10  10,0 ± 0,0  10,0 ± 0,1 10,0 ± 0,0 10,2 ± 0,6 10,2 ± 0,7  10,0 ± 0,1
B  1  89  99,5 ± 1,9  98,6 ± 2,5 96,7 ± 2,7 167,6 ± 3,6 161,1 ± 3,0  160,8 ± 3,4
B  2  89  89,9 ± 2,6  90,0 ± 2,6 88,8 ± 2,4 95,1 ± 2,6 94,9 ± 2,7  94,2 ± 2,3
C  1  400  382,8 ± 4,0  381,3 ± 4,1 378,1 ± 4,8 374,8 ± 4,1 373,7 ± 4,1  369,8 ± 4,6
D  1  1180  1057,6 ± 9  1053,1 ± 9 1052,2 ± 10 1032,3 ± 9 1030,0 ± 9  1027,9 ± 8
E  1  3950  3914,4 ± 33  3912,5 ± 37 3903,2 ± 34 3711,1 ± 39 3676,9 ± 42  3675,4 ± 47
 






Abbildung  6.23  Variationskoeffizienten,  basierend  auf  Tabelle 6.1,  für  beide  spektrale  Kanäle  der 
Fluoreszenzlebensdauern  von  drei  Wiederholungsmessungen  für  Fluoreszenzfarbstoffe  mit  fünf  verschiedenen 
Fluoreszenzlebensdauern nach mono‐exponentieller Approximation (A bis E) bzw. bi‐exponentieller Approximation (B (bi‐
exp)). 




















































































Anzahl  der  Photonen  wurde  über  die  Wiederholungsmessungen  gemittelt  und  für  die 





















































papillo‐ma ul nde  (ch 1)k äres Bü l

















Die wenigsten  Photonen wurden  in  der  Papille  ebenfalls  im  spektralen  Kanal 2  detektiert.  Es  gab 
deutliche Unterschiede, sowohl zwischen den Regionen und spektralen Kanälen, als auch zwischen 
den Probanden. So wurden bei den Probanden 6 und 10 fast doppelt so viele Photonen im papillo‐
makulären  Bündel  im  spektralen  Kanal 2  detektiert  als  bei  Proband  3.  Auch  die  Verhältnisse  der 
Photonen  je  Region  zueinander  waren  zwischen  den  Probanden  unterschiedlich.  So  wurden  bei 
Proband  5  im  papillo‐makulären  Bündel  im  spektralen  Kanal 1  in  etwa  genauso  viele  Photonen 
detektiert  wie  in  der  Fovea  centralis  im  spektralen  Kanal 2,  während  bei  den  meisten  übrigen 

























α1 (%)  85,3 ± 8,8  92,3 ± 9,5  71,6 ± 8,8  73,1 ± 8,2  79,4 ± 8,6  66,9 ± 8,7 
α2 (%)  10,7 ± 1,3  4,9 ± 1,0  14,7 ± 3,1  22,4 ± 3,7  17,4 ± 3,0  21,1 ± 5,3 
α3 (%)  3,0 ± 0,5  1,8 ± 0,4  12,6 ± 3,1  3,4 ± 0,7  2,2 ± 0,5  11,0 ± 3,3 
τ1 (ps)  95,3 ± 11,7  70,5 ± 9,3  117,8 ± 24,4  45,3 ± 21,8  34,6 ± 13,5  100,6 ± 40,6 
τ2 (ps)  541,8 ± 62,9  572,7 ± 78,9  880,4 ± 274,2  279,1 ± 55,2  228,3 ± 44,1  536,1 ± 234,3 
τ3 (ps)  2219,0 ± 297  2192,8 ± 314  3150,5 ± 628  1311,4 ± 211  1125,2 ± 182  1924,7 ± 339 
τm (ps)  211 ± 27  137 ± 19  561 ± 159  152 ± 30  101 ± 25  354 ± 104 
Q1 (%)  39,2 ± 4,6  48,9 ± 5,7  14,3 ± 4,2  22,2 ± 5,1  29,0 ± 5,6  17,3 ± 5,7 
Q2 (%)  28,0 ± 3,6  20,7 ± 3,4  20,8 ± 4,7  44,6 ± 5,6  43,4 ± 5,5  27,6 ± 6,3 






Amplituden α1  in  der  Fovea  centralis  zu  finden. Die  relativen Anteile Q3  dominierten die Papillen‐
Region mit 63,9% (spektraler Kanal 1) bzw. 54% (spektraler Kanal 2), was wahrscheinlich durch die 
fehlenden  RPE‐Zellen  begründet  ist.  Generell  waren  die  Fluoreszenzlebensdauern  im  spektralen 
Kanal 1  länger  als  im  spektralen  Kanal 2,  was  durch  die  Fluoreszenz  der  natürlichen  Augenlinse 
(Abschnitt 2.2.3)  sowie  ggf.  durch  Fluoreszenz  von  Bindegewebe  hervorgerufen  wird,  welche 
hauptsächlich im spektralen Kanal 1 wirksam sind. 
Die über die Probanden gemittelten Variationskoeffizienten sind in Tabelle 6.3 aufgelistet und lagen 
zwischen  0,5%  (Amplitude  α1  der  Fovea  centralis  im  spektralen  Kanal 1)  und  42,8% 



















α1  0,7% ± 0,2%  0,5% ± 0,2%  3,2% ± 1,7%  4,2% ± 1,4%  3,0% ± 0,8%  7,4% ± 2,0% 
α2  4,7% ± 0,8%  7,6% ± 2,6%  9,3% ± 3,5%  12,1% ± 4,3%  12,1% ± 3,5%  20,3% ± 10,1% 
α3  9,3% ± 4,4%  14,5% ± 4,9%  12,1% ± 4,1%  16,4% ± 6,5%  16,6% ± 6,2%  18,5% ± 7,7% 
τ1  5,5% ± 2,1%  6,8% ± 2,0%  12,7% ± 4,2%  42,8% ± 9,3%  36,2% ± 9,3%  33,5% ± 10,5% 
τ2  4,7% ± 0,9%  6,9% ± 1,6%  20,2% ± 8,1%  14,4% ± 5,3%  15,5% ± 4,5%  33,3% ± 15,3% 
τ3  6,2% ± 2,4%  6,1% ± 2,1%  10,5% ± 3,3%  10,3% ± 4,4%  11,1% ± 3,3%  10,6% ± 4,1% 
τm  5,1% ± 2,2%  8,2% ± 2,8%  13,5% ± 6,9%  16,4% ± 4,2%  21,5% ± 4,9%  21,5% ± 9,3% 
Q1  4,1% ± 1,0%  4,7% ± 1,8%  13,6% ± 8,8%  18,5% ± 5,7%  13,6% ± 4,0%  29,2% ± 5,0% 
Q2  5,2% ± 3,2%  8,5% ± 3,4%  16,3% ± 7,7%  6,4% ± 3,7%  6,3% ± 2,7%  13,7% ± 5,1% 











linearen  Zusammenhangs  zwischen  Mittelwert  und  Standardabweichung  der 

















































































Kanal 1  Kanal 2  Kanal 1  Kanal 2 
Bern  104 ps  104 ps  165 ps  158 ps 
Ilmenau  133 ps  115 ps  149 ps  146 ps 
Jena  136 ps  109 ps  181 ps  164 ps 
Lübeck  209 ps  173 ps  237 ps  200 ps 
 
Die  Fluoreszenzlebensdauern  im  spektralen  Kanal 1  der  untersuchten  FLIO‐Systeme  sind  für  die 
unterschiedlichen  Fluoreszenzfarbstoffe  in  den  Küvetten A  bis  E  in  Abb. 6.26  dargestellt.  Große 
Unterschiede  traten  zwischen  den  verwendeten  IRFs  bei  Küvetten  A  bis  C  bzw. 
Fluoreszenzlebensdauern ≤ 400 ps auf, da der Einfluss der IRF bei großen Fluoreszenzlebensdauern 
abnimmt. Die  IRF der Heidelberg Engineering GmbH  liefert bei allen FLIO‐Systemen zwar nicht die 
korrekten  Fluoreszenzlebensdauern  (insbesondere  bei  Küvette  B),  die Werte waren  aber  über  die 
Geräte ähnlich. Die aus Küvette A gewonnene IRF lieferte insbesondere für die Küvetten A und B über 









Die Variabilität der  jeweiligen Messungen selbst war gering  (Variationskoeffizient  zumeist deutlich 
unter 5%) und unter den FLIO‐Systemen ähnlich (Abb. 6.27). Die bi‐exponentielle Approximation von 




















































































































Referenz Bern (IRF HE) Bern (IRF aus A) Ilmenau (IRF HE) Ilmenau (IRF aus A)











































































































Bern (IRF HE) Bern (IRF aus A) Ilmenau (IRF HE) Ilmenau (IRF aus A)











Die  aus  dem  Messungen  mit  dem  Weitwinkelobjektiv  ermittelten  Fluoreszenzlebensdauern  sind 
analog zur Untersuchung der Wiederholbarkeit des Standardobjektivs (Abschnitt 6.4.1, Tabelle 6.1) in 
Tabelle  6.5  dargestellt.  Es  gab  keine  Auffälligkeiten  zwischen  den Wiederholungsmessungen. Wie 
schon  beim  Standardobjektiv,  lieferte  die  bi‐exponentielle  Approximation  bei  Küvette  B  deutlich 
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1  2  3  1  2  3 
A  1  10  10,0 ± 0,0  10,0 ± 0,0 10,0 ± 0,0 10,0 ± 0,0 10,0 ± 0,0  10,0 ± 0,0
B  1  89  94,3 ± 2,4  93,5 ± 2,9 93,4 ± 1,8 159,3 ± 3,1 153,0 ± 4,4  150,8 ± 3,7
B  2  89  82,4 ± 3,2  81,7 ± 2,8 81,5 ± 2,6 84,7 ± 2,1 84,0 ± 2,9  83,6 ± 2,0
C  1  400  368,6 ± 4,0  367,7 ± 4,4 370,4 ± 4,2 363,8 ± 4,5 361,5 ± 4,3  364,1 ± 4,7
D  1  1180  1042,2 ± 7,3  1032,3 ± 8,7  1050,9 ± 9,2  1003,2 ± 8,8  995,4 ± 8,5  1020,6 ± 8,8 
E  1  3950  3944,5 ± 26,2  3907,4 ± 33,8  3916,5 ± 34,8  3763,1 ± 39,5  3706,7 ± 41,9  3716,3 ± 40,9 
 
Im  Vergleich  zum  Standardobjektiv  waren  die  Fluoreszenzlebensdauern  beim  Weitwinkelobjektiv 
geringfügig  kürzer.  Die  Standardabweichungen  des  Weitwinkelobjektivs  waren  denen  vom 
Standardobjektiv sehr ähnlich. Um dies zu verdeutlichen sind in Tabelle 6.6 die relativen Differenzen 


















1  2  3  MW  1  2  3  MW 
A  1  10  0,0% 0,1%  0,0% 0,1% 1,5% 2,1% 0,2%  1,3%
B  1  89  5,2% 5,2%  3,4% 4,6% 4,9% 5,0% 6,2%  5,4%
B  2  89  8,3% 9,2%  8,2% 8,6% 11,0% 11,4% 11,3%  11,2%
C  1  400  3,7% 3,6%  2,1% 3,1% 2,9% 3,3% 1,5%  2,6%
D  1  1180  1,5% 2,0%  0,1% 1,2% 2,8% 3,4% 0,7%  2,3%














Wiederholbarkeit  der  FLIO‐Messungen  mit  dem Weitwinkelobjektiv  untersucht.  In  Abb. 6.29  sind 
beispielhaft drei Wiederholungsmessungen vom rechten Auge eines gesunden Probanden dargestellt. 
Durch das Augenlid bzw. die nicht geweitete Iris kam es zu Abschattungen im unteren Bildbereich und 







Mit  Ausnahme  einzelner  Messungen  in  der  superior  Region  im  spektralen  Kanal 1  waren,  nach 
Shapiro‐Wilk‐Test,  die  mittleren  Fluoreszenzlebensdauern  der  Wiederholungsmessung  alle 
untersuchten  Regionen  normalverteilt  (Tabelle  A.2  in  Anhang D).  Mittels  ANOVA  mit 
Messwertwiederholung  bzw.  Friedman‐Test  für  die  nichtnormalverteilten  Daten  wurden  für  die 
mittlere Fluoreszenzlebensdauer τm  in  allen untersuchten Regionen und  je  spektralem Kanal  keine 
signifikanten  Unterschiede  zwischen  den  Wiederholungsmessungen  festgestellt  (Signifikanzniveau 
5%). Zwischen rechtem und linkem Auge wurden ebenfalls keine signifikanten Unterschiede gefunden. 
Die  Verteilung  der  Variationskoeffizienten  der  mittleren  Fluoreszenzlebensdauer  aus  drei 






































































30°  55°  p  30°  55°  p 
  C  76 ± 13,3  96 ± 19,9 < 0,005 125 ± 14,2 126 ± 10,2  0,43
  IR  136 ± 15,8  157 ± 23,0 < 0,005 165 ± 9,7 162 ± 7,5  0,03
  OR  158 ± 15,5  179 ± 21,9 < 0,005 183 ± 10,5 179 ± 8,5  < 0,005
 
Die mittleren Fluoreszenzlebensdauern waren bei den Messungen mit dem Weitwinkelobjektiv  im 
spektralen  Kanal 1  in  allen  betrachteten  Regionen  ca.  20 ps  länger  als  beim  Standardobjektiv.  Im 
spektralen  Kanal 2  traten  im  inneren  und  äußeren  Ring  des  ETDRS  Gitters  ebenfalls  signifikante 
Unterschiede auf, jedoch waren die Differenzen der mittleren Fluoreszenzlebensdauern zwischen den 
Objektiven  mit  3 ps  bzw.  6 ps  deutlich  geringer.  Auch  im  spektralen  Kanal 2  waren  die 
Fluoreszenzlebensdauern  des  Standardobjektivs  länger  als  beim  Weitwinkelobjektiv  (innerer  und 
äußerer Ring).  In der zentralen Region des Gitters gab es  im spektralen Kanal 2 keine signifikanten 
Unterschiede. 







(spektraler  Kanal 1)  bzw.  um  44%  (spektraler  Kanal 2)  an.  Erstaunlicherweise  waren  die 
Photonenraten bei der Messung der natürlichen Augenlinse im spektralen Kanal 2 in allen Patienten 
größer  als  im  spektralen  Kanal 1.  Nach  Abschnitt 2.2.3  liegt  das  Maximum  der  Fluoreszenz  der 
natürlichen  Augenlinse  im  spektralen  Kanal 1,  daher  wären  dort  die  höchsten  Photonenraten  zu 
erwarten  gewesen.  Die  höheren  Photonenraten  im  spektralen  Kanal 2  lassen  sich möglicherweise 
durch dessen mehr als 2‐fache spektrale Bandbreite (spektraler Kanal 1: ca. 62 nm, spektraler Kanal 2: 
ca.  160 nm;  Abschnitt 3.1.2)  sowie  ggf.  durch  einen  Detektor  mit  höherer  Empfindlichkeit  im 
6 Ergebnisse 
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spektralen  Kanal 2  erklären.  Auch  eine  verstärkte  Fluoreszenzanregung  von  Lipofuszin,  welches 
hauptsächlich im spektralen Kanal 2 fluoresziert, könnte eine Ursache sein. 
 
Abbildung  6.31  Durchschnittliche  Photonenraten  je  Pixel  vom  Augenhintergrund  vor  (orange)  und  nach  Katarakt 
Operation  (grün)  sowie  für  die  separate Messung  der  Augenlinse  vor  der  Operation  (violett)  von  beiden  spektralen 






Abb. 6.32B  dargestellt.  Der  verringerte  Kontrast  aufgrund  der  Fluoreszenz  der  Augenlinse  in 



































Patient  3.  Die  Kontrastverbesserung  im  Fluoreszenzintensitätsbild  nach  der Operation  (B)  ist  deutlich  erkennbar.  Die 
mittlere Fluoreszenzlebensdauer nach der Operation (D) ist deutlich kürzer als vor der Operation (C). Die Farbskalierung 
ist zum besseren Vergleich in (C) und (D) identisch. 





Obwohl  die mittlere  Fluoreszenzlebensdauer  vor Operation  von  Proband 2  kürzer war  als  bei  den 
















































































verkürzen  sich  die  mittleren  Fluoreszenzlebensdauern  nach  der  Katarakt  Operation  deutlich.  Die  Veränderung  im 
spektralen  Kanal 2  nach  der  Operation  sind  wie  erwartet  weniger  stark  ausgeprägt.  Die  Anwendung  des  linsen‐
korrigierten Ansatzes führt zu kürzeren mittleren Fluoreszenzlebensdauern, welche allerdings noch deutlicher länger als 
nach  der  Operation  sind.  Die  Anwendung  des  linsen‐korrigierten  Ansatzes war  aufgrund  verwertbarer  Daten  nur  für 
Patient 2 möglich. 
Die Anwendung des linsen‐korrigierten Ansatzes (Abschnitt 5.2.2) auf die FLIO‐Daten vor der Katarakt 
Operation  von  Patient 2  ergab  für  die  mittlere  Fluoreszenzlebensdauer  227 ± 31 ps  (spektraler 
Kanal 1)  bzw.  243 ± 29 ps  (spektraler  Kanal 2).  Die  größten  Unterschiede  traten  dabei  jeweils  bei 
Fluoreszenzlebensdauer  τ3  auf.  Die  mittleren  Fluoreszenzlebensdauern  des  linsen‐korrigierten 
Ansatzes lagen damit zwischen den Werten von vor und nach der Operation.  
6.5.2 Glukoseprovokation	
Ergebnisse  zur  Glukoseprovokation  bei  FLIO  wurden  publiziert  [138,  139].  Die  Werte  für  den 
Blutzuckerspiegel sind in Abb. 6.34 für beide Probandengruppen angegeben. Wie zu erwarten, kam es 
durch die Einnahme von Glukose zu einem deutlichen Anstieg des Blutzuckerspiegels, welcher nach 











































Die mittleren  Fluoreszenzlebensdauern  vom  inneren  Ring  des  ETDRS‐Gitters  der  Probanden  unter 
Glukoseprovokation  sowie  der  Kontrollgruppe  sind  für  beide  spektralen  Kanäle  in  Abb. 6.35 
dargestellt. Erkennbar ist ein Abfall der mittleren Fluoreszenzlebensdauer über die Zeit. Dieser war 








Da  der  Test  auf  Sphärizität  nach  Mauchly  für  beide  spektralen  Kanäle  der  Gruppe  unter 
Glukoseprovokation nicht signifikant war, wurde für diese Gruppe je spektralem Kanal eine ANOVA 
mit  Messwertwiederholung  berechnet.  Die  ANOVA  mit  Messwertwiederholung  ergab,  dass  die 
mittlere Fluoreszenzlebensdauer unter Glukoseprovokation in beiden spektralen Kanälen signifikant 
(p < 0,005  in  beiden  spektralen  Kanälen)  vom  Messzeitpunkt  abhing.  Die  bonferronikorrigierten 
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Messzeitpunkt  bei  0 Minuten  und  den  Messzeitpunkten  von  45 Minuten  bis  90 Minuten  (jeweils 

















beiden  spektralen  Kanäle  in  allen  betrachteten  FLIM‐Parametern  signifikant.  Die  Gruppe  der 
Glukoseprovokation unterschied  sich  in den Fluoreszenzlebensdauern τ2  und τ3  signifikant von der 







FLIMX  ermöglicht  die  einfache  Auswertung  großer  Probandenstudien  und  die  Analyse  komplexer 
Zusammenhänge auf Basis der Fluoreszenzlebensdauer und anderer FLIM‐Parameter. FLIMX ist Open 
Source und dadurch für jeden frei zugänglich und erweiterbar. Die Implementierung in MATLAB setzt 
allerdings  eine  kostenpflichtige MATLAB  Lizenz  voraus.  Freie  Alternativen wie  beispielsweise GNU 
Octave  wurden  nicht  getestet.  Die  Implementierung  in  MATLAB  resultiert  in  einer  langsameren 
Ausführungsgeschwindigkeit  als  eine  Implementierung  in  z.B.  C++.  Auf  der  anderen  Seite  ist  die 
Entwicklung neuer Algorithmen in MATLAB deutlich schneller und eine Plattformunabhängigkeit sehr 
einfach zu erreichen. Insbesondere ersteres ist eines der Hauptziele von FLIMX und Begründung für 
die  Wahl  von  MATLAB  zur  Implementation.  Für  die  FLIMX  Datenbank  wurde  kein  bestehendes 
Datenbanksystem, wie z.B. MySQL, verwendet, sondern eine eigens dafür entwickelte dateibasierte 














Eines  der  ältesten  Softwarepakte  zur  Analyse  zeitaufgelöster  Fluoreszenzsignale  ist  FluoFit  [38], 
welches ebenfalls in MATLAB implementiert und frei verfügbar ist. Im Gegensatz zu FLIMX unterstützt 
FluoFit  nicht  die  Verarbeitung  ganzer  TCSPC‐Datensätze,  sondern  nur  die  multi‐exponentielle 
Fluoreszenzlebensdauerapproximation  eines  einzelnen  zeitaufgelösten  Fluoreszenzsignals. 
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spektrale  globale  Analyse  (Abschnitt 3.4.4)  auf  Basis  der  multi‐exponentiellen 





die  sehr  effizienten  Algorithmen  in  Bezug  auf  Rechenleistung  und  Speicherverbrauch  die  örtliche 
globale Analyse  (Abschnitt 3.4.5).  Im Gegensatz zu den FluoFit und TIMP kann FLIMfit direkt FLIM‐




Software  SPCImage  [39]  unterstützt  die multi‐exponentielle  Fluoreszenzlebensdauerapproximation 
eines  FLIM‐Datensatzes  nutzfreundlich  mittels  einer  grafische  Benutzeroberfläche.  Andere 
Möglichkeiten zur Modellierung der Fluoreszenzlebensdauer bietet SPCImage nicht. Mehrere FLIM‐
Datensätze  können  nicht  gleichzeitig  betrachtet  werden.  FLIMfit  besitzt  von  den  verfügbaren 
Softwarepaketen die größte Schnittmenge von Eigenschaften und Funktionen mit FLIMX, sowie eine 
schnelle  Fluoreszenzlebensdauerapproximation.  FLIMfit  fehlt die Möglichkeiten  synthetische  FLIM‐
Daten  zu  generieren,  adaptives  Binning,  die  angepasste  Modellierung  der  zeitaufgelösten 
Fluoreszenzdaten  wie  (schichtbasierter  sowie  linsen‐korrigierter  Ansatz),  die  Verfahren  zur 
Behandlung  von  Artefakten  durch  Reflexionen  im  Fluoreszenzsignal  und  Ausreißern,  die 






mit  niedriger  Fluoreszenzintensität  waren  die  Artefakte  in  der  Fluoreszenzlebensdauer  deutlich 














Anwendungsfällen  dürften  die  Vorteile  der  stark  reduzierten  Fluoreszenzlebensdauerartefakte 
überwiegen.  




Interpolation  zwischen  den  Gitterpunkten  ist  nur  näherungsweise  korrekt.  Wurde  an  einem  der 
Gitterpunkte  eine  Initiallösung  berechnet,  welche  schlechte  Modellparameter  und  damit  eine 
ungenaue  Zeitverschiebung  liefert,  so  wird  diese  über  einen  großen  Bildbereich  zur  Interpolation 
verwendet, was  für  diese  Pixel  zu  Fehlern  führt.  Allerdings  besteht  auch  bei  der Variante mit  der 
Fixierung der Zeitverschiebung aus einem zentralen Bildbereich dieses Risiko. 
In einem weiteren Anwendungsbeispiel wurden die in FLIMX umgesetzten Ansätze zur Modellierung 
der  zeitaufgelösten  Fluoreszenzsignale  beispielhaft  auf  einen  Datensatz  vom  Augenhintergrund 
angewandt.  Alle  Ansätze  eigneten  sich  zur  Modellierung  von  Messdaten  des  Augenhintergrunds, 
wobei  teilweise deutliche Unterschiede  in den bestimmten Fluoreszenzlebensdauern auftraten. Da 
die  wahren  Werte  der  Fluoreszenzlebensdauern  unbekannt  sind,  ist  eine  Bewertung  der 
Modellierungsansätze  schwierig.  Auch  ist  die  Aussagekraft  eines  Einzelfalls  stark  eingeschränkt. 
Allerdings war die Bewertung der Modellierungsansätze nicht das Ziel des Anwendungsbeispiels und 
müsste anhand einer größeren Probandengruppe geschehen.  
Die  Fähigkeit  von  FLIMX  Gruppen  von  Probanden  bzw.  Patienten  zu  verarbeiten  wurde  in  einem 
vierten Anwendungsbeispiel vorgestellt.  Im Ergebnis war es mittels FLIO möglich, Kontrollpersonen 






die  Holm‐Bonferroni‐Methode  neben  der  Aussage  des  signifikanten  Unterschieds  auch  den 
Zahlenwert  der  Fluoreszenzlebensdauer  (bzw.  die  Histogrammklasse),  wo  der  größte  Unterschied 
zwischen zwei Gruppen auftritt. Von Schweitzer et al. [31] wurde anhand einer ähnlichen Datenbasis 
und identischem statistischem Vorgehen die beste Unterscheidung bei Fluoreszenzlebensdauer τ2 im 
spektralen  Kanal 1  gefunden,  während  in  dieser  Arbeit  der  größte  Unterschied  bei 
Fluoreszenzlebensdauer  τ1  im  spektralen  Kanal 2  aufgetreten  sind.  Der  Unterschied  lässt  sich 




der  ROIs  sowie  die  komplette  statistische  Auswertung  und  Visualisierung  bietet  keine  andere 
verfügbare Software in einem Paket. Da sämtliche Daten in FLIMX automatisch gespeichert werden, 






Im  Rahmen  dieser  Arbeit  wurde  erstmals  die  Wirksamkeit  des  schichtbasierten  Ansatzes  von 
Schweitzer et al. [102] (Abschnitt 5.2.1) durch Simulationen und experimentelle Messungen belegt. Es 
konnte gezeigt werden, dass mit der aktuellen FLIO‐Technik Schichtabstände von ≥ 25 ps separiert 




kann.  Allerdings  führt  die  Anwendung  des  schichtbasierten  Ansatzes  nicht  zu  einer  verbesserten 
Bestimmung der Fluoreszenzlebensdauern am menschlichen Auge mit natürlicher Augenlinse, da der 
zusätzliche Modellierungsparameter für den Schichtabstand die Unsicherheiten aller freien Parameter 
erhöht.  Bei  langen  Fluoreszenzlebensdauern  und  kleinen  relativen  Anteilen  Q2  und  Q3  sind  die 
entsprechenden  Amplituden  kleiner  und  dadurch  störanfälliger.  Darüber  hinaus  sinkt  der 
Fehlereinfluss der Verschiebung je größer die Fluoreszenzlebensdauer der verschobenen Schicht ist. 
Im Gegenzug liefert der zusätzliche Parameter des schichtbasierten Ansatzes Informationen über den 









Allgemein  wird  der  Vergleich  zwischen  schichtbasiertem  Ansatz  und multi‐exponentiellem  Ansatz 
stark  durch  die  verwendeten  Minimierungsalgorithmen,  deren  Parameter  sowie  die  gewählte 
Minimierungsstrategie  beeinflusst.  Da  die  Initialisierung  einen  stochastischen  Algorithmus 
(Differential  Evolution)  verwendet,  kann  möglicherweise  eine  suboptimale  Initiallösung  bestimmt 
werden.  In  der  Folge  sind  die  darauf  basierenden  Simulationsergebnisse wahrscheinlich  ebenfalls 
fehlerbehaftet, je nachdem wie gut der nachgeschaltete deterministische Minimierungsalgorithmus 
dies ausgleichen kann. Eine erhöhte die Komplexität des Modells erhöht die Wahrscheinlichkeit für 











gezeigt.  Die Wiederholbarkeit  der  Probandenmessungen wurde  detaillierter,  nach  einem  anderen 
Paradigma sowie mit FLIO‐Prototyp 1 durchgeführt, als die Wiederholbarkeit des Weitwinkelobjektivs. 
Eine weitere  Einschränkung  der  Vergleichbarkeit  ist  die  Verwendung  der  kommerziellen  Software 
SPCImage  für  die  Fluoreszenzlebensdauerapproximation  der  Probandenmessungen  für  die 
Untersuchung der Wiederholbarkeit mit dem Standardobjektiv, da dies mit FLIMX zum Zeitpunkt der 
Studie noch nicht möglich war. Sämtliche übrige FLIO‐Messungen wurden mit FLIMX analysiert. Die 
errechneten  Variationskoeffizienten  waren  in  den  Probandenmessungen  beim  Standardobjektiv 











Anhand  von  fünf  Fluoreszenzfarbstoffen wurden  vier  FLIO‐Systeme  auf  Basis  des  FLIO‐Prototyps 2 
(Abschnitt 3.1.2)  an  unterschiedlichen  Standorten  verglichen.  Dieselben  Proben wurden  innerhalb 
eines kurzen Zeitraums vermessen. Einen Einfluss durch Probanden auf den Vergleich gab es daher 
nicht. Selbst der Einfluss unterschiedlicher Bediener war durch das definierte strikte Messprotokoll 
minimiert. Die Untersuchung  stellte  Idealbedingen  für die  FLIO‐Messung dar.  Trotzdem waren die 
Abweichungen zwischen den FLIO‐Systemen recht groß, insbesondere unter Verwendung der von der 
Heidelberg  Engineering GmbH bereitgestellten  IRFs.  Die  Vergleichbarkeit  der  FLIO‐Systeme nimmt 
noch weiter ab, wenn nicht alle Standorte dasselbe Messprinzip  für die  IRF verwenden, wie  in der 
Praxis leider im Moment der Fall. In der Folge muss bei FLIO‐Messungen von einer Unsicherheit der 
absoluten Fluoreszenzlebensdauern von circa 10% ausgegangen werden. Das Lübecker FLIO‐System 




Systemen  deutlich  unterschied,  waren  die  Abweichungen  bei  den  Farbstoffen  mit  einer 









und  linken  Auge  Korrelationskoeffizienten  (Spearman)  von  0,52  (spektraler  Kanal 1)  und  0.72 




altersbedingten  Veränderungen  nicht  simultan  verlaufen.  Die  Vergleichbarkeit  der 
Fluoreszenzlebensdauern dieser Arbeit mit denen von Dysli et al. ist begrenzt, da zur Approximation 
der  Fluoreszenzlebensdauer  bei  Dysli  et  al.  nur  zwei  statt  der  sonst  üblichen  drei 
Exponentialfunktionen  verwendet  wurden.  Überraschenderweise  traten  signifikante  Unterschiede 
zwischen den Objektiven bei den Probandenmessungen auf. Da die Unterschiede in Ausprägung und 
Häufigkeit  im  spektralen  Kanal 1  am  stärksten  waren,  könnte  die  Ursache  in  der  Fluoreszenz  der 





nicht  verglichen werden  können. Auch  lässt  sich daraus  ableiten,  dass quantitative Vergleiche der 
Fluoreszenzintensität zwischen den Objektiven ebenfalls fehlerbehaftet sind müssen. 






Augenhintergrund  anhand  einer  Patientengruppe  untersucht.  Im  Ergebnis  wurden  vor  und  nach 
Katarakt‐Operation erhebliche Unterschiede in den Fluoreszenzlebensdauern vom Augenhintergrund 
in  beiden  spektralen  Kanälen,  aber  insbesondere  im  spektralen  Kanal 1,  festgestellt.  Die 
durchschnittlichen Photonenraten je Sekunde stiegen in allen Patienten nach der Katarakt‐Operation 
an,  insbesondere  im  spektralen  Kanal 2.  Der  Einfluss  der  natürlichen  Augenlinse  auf  die 
Fluoreszenzlebensdauern  vom  Augenhintergrund  war  deutlich  erkennbar.  Für  korrekte 
Fluoreszenzlebensdauern vom Augenhintergrund, auch zwischen Probanden mit unterschiedlich stark 






Patienten  darstellt  und  die  im  Vergleich  zum  multi‐exponentiellen  Modell  deutlich  komplexere 
7 Diskussion 
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Modellierung  die  Unsicherheiten  in  der  Fluoreszenzlebensdauerapproximation  erhöht,  wurde  ein 
Ansatz zur gerätetechnischen Unterdrückung der Fluoreszenz der Augenlinse untersucht  [144]. Bei 
diesem  Ansatz  wurde  einer  Ringblende  in  den  Detektionsstrahlengang  eingefügt.  Im  Modellauge 
konnte  bei  einer  geschätzten  Verdopplung  der  Messdauer,  die  Fluoreszenz  der  modellierten 
Augenlinse um circa 90% reduziert werden.  
7.5.2 Glukoseprovokation	




vom  Blutzuckerspiegel.  Die  Ernährung  eines  Probanden  /  Patienten  unmittelbar  vor  einer  FLIO‐
Messung ist daher scheinbar bedeutungslos. Dies vereinfacht die klinische Anwendbarkeit von FLIO 
erheblich.  Es  ist  anzunehmen,  dass mit  FLIO  keine  kurzfristigen Änderungen  des  Zellstoffwechsels 
detektierbar sind, sondern eher kumulative Effekte, wie im Anwendungsbeispiel (Abschnitt 5.7.5). Bei 




mehrerer  Fluorophore  im Auge.  Die  Fluoreszenzbleichung  einer  Hauptkomponente  von  Lipofuszin 
wurde in vitro mit Regenerationszeiten im Bereich von einigen Stunden bis Tagen beschrieben [145]. 
Im  menschlichen  Auge  wurde  dieser  Effekt  bisher  noch  nicht  nachgewiesen.  Eine  Bleichung  des 
Sehpigments  in  den  Rezeptoren  dürfte  aufgrund  der  relativ  langen  Pausen  von  ca.  10  Minuten 






Augenhintergrundes  mit  dem  Ziel  der  Früherkennung  von  Augenkrankheiten  sowie  der 
Grundlagenforschung pathologischer Zusammenhänge in Stoffwechselerkrankungen. Die bisherigen 
Verfahren zur Approximation der Fluoreszenzlebensdauer aus den Autofluoreszenzabfällen stammen 
aus  der  Fluoreszenzmikroskopie  und  sind  daher  nicht  an  die  speziellen  Bedingungen  der  in  vivo 
Messungen am menschlichen Auge angepasst. Aufgrund der relativ großen Anzahl von Fluorophoren 
am  Augenhintergrund  und  deren  Bindung  an  teilweise  unterschiedliche  Proteine  ist  die 




der  Fluoreszenzlebensdauern  auf  die  Bedingungen  der  Messungen  am  menschlichen  Augen  zu 
erweitern  sowie  auftretende  Artefakte  zu  behandeln.  Ein  weiteres  Ziel  war  die  Evaluierung  und 






bei  der  Bestimmung  kurzer  Fluoreszenzlebensdauern  erheblich  verbessert.  Um  die  dadurch 
gestiegene Modellkomplexität zu reduzieren, wurde ein Ansatz auf Basis einer Initialisierung mit 
geringer Ortsauflösung vorgeschlagen.  
 Charakterisierung  der  Grenzen  und  Möglichkeiten  eines  Ansatzes  zur  Bestimmung  von 
Abständen fluoreszierender Schichten:  
Um  die  störende  Fluoreszenz  von  Cornea  und  Augenlinse  bei  Messung  der  Fluoreszenz  des 
Augenhintergrundes zu berücksichtigen, wurde von Schweitzer et al. ein Ansatz zur Modellierung 
entwickelt.  Dieser  wurde  in  dieser  Arbeit  erstmals  durch  aufwendige  Simulationen  und 
experimentelle Messungen untersucht.  Leider  zeigte  sich, dass der Ansatz die Genauigkeit der 
Fluoreszenzlebensdauerapproximation am simulierten Augenhintergrund aufgrund der erhöhten 






Der  linsen‐korrigierte  Ansatz  berücksichtigt  das  separat  gemessene  Fluoreszenzsignal  der 
Augenlinse  in  der Modellierung.  An  einem  Patienten mit  einer  Katarakt‐Operation  konnte  im 





durch  eine  inhomogene  Fluoreszenzverteilung  entstehen.  Weiterhin  wurde  ein  Algorithmus 




Die  Wiederholbarkeit  der  FLIO‐Technik  wurde  sowohl  an  Farbstoffen  als  auch  an  Probanden 
gezeigt.  Ebenso  liefern  FLIO‐Systeme  an  verschiedenen  Standorten  weitgehend  vergleichbare 
Daten. Bei  der  Fluoreszenzlebensdauerapproximation wurde  eine  starke Abhängigkeit  von der 
verwendeten  IRF  für  kurze  Fluoreszenzlebensdauern  (< 400 ps)  festgestellt.  An  allen  FLIO‐
Standorten  muss  daher  eine  IRF  nach  demselben  Messprinzip  verwendet  werden.  Weiterhin 
wurde  die  Tauglichkeit  eines  Weitwinkelobjektivs  für  die  FLIO‐Methode  untersucht.  An 
Farbstoffen liefern Standard‐ und Weitwinkelobjektiv vergleichbare Fluoreszenzlebensdauern. Bei 
Probandenmessungen  unterscheiden  sich  beide  Objektive  jedoch  signifikant,  insbesondere  im 




Augenlinse  durch  eine  nichtfluoreszierende  künstliche  Linse  ersetzt wurde.  Da  die  Augenlinse 
nicht primär aufgrund von Katarakt ersetzt wurde, waren auch vor der Operation qualitativ gute 






















Performance,  besonders  bei  der  Approximation  der  Fluoreszenzlebensdauern.  Die 
Fluoreszenzlebensdauerapproximation  könnte  zukünftig  auf  Grafikprozessoren  portiert  und  damit 
erheblich beschleunigt werden, Ansätze von anderen Gruppen existieren dazu bereits [148, 149]. Die 
Robustheit  der  Fluoreszenzlebensdauerapproximation  bei  niedrigem  SNR  könnte  durch  die 
verfeinerte  Ausnutzung  von  a  priori  Wissen  und  örtlicher  Information  weiter  gesteigert  werden. 
Ferner  könnten  Verfahren  zur  örtlichen  globalen  Analyse  umgesetzt  und  analysiert  werden.  Die 
statistischen Verfahren zum Gruppenvergleich könnten um ANOVA mit Messwertwiederholung und 
Friedman‐Test erweitert werden, um die in dieser Arbeit beschriebenen Analysen, beispielsweise bei 








verbesserten  Unterdrückung  der  Fluoreszenz  der  natürlichen  Augenlinse  liefen  bereits  parallel  zu 
dieser  Arbeit  [144].  Weitere  technische  Möglichkeiten  sollten  entwickelt,  eruiert  und  evaluiert 
werden.  Ebenso  sind  weitere  physiologische  Einflussfaktoren  wie  Koffein,  Blutdruck,  körperliche 
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Abgabe  eines  Fluoreszenzphotons  (grün)  oder  in  einen  Triplettzustand  durch  Intersystem  crossing  erfolgen, 
wodurch ein Phosphoreszenzphoton (gelb) abgegeben werden kann. .................................................................. 6 












hell‐  bzw.  dunkelgrün  gefärbt.  Die  zeitaufgelösten  Fluoreszenzsignale  in  der  unteren  Bildhälfte  basieren  auf 
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photomultiplier  Detektoren  erfasst  sowie  zeitlich  und  örtlich  aufgelöst  durch  eine  TCSPC‐Einheit  verarbeitet. 




Abbildung  3.2  Das  Schema  des  FLIO‐Prototyp 2  entspricht  im  Wesentlichen  dem  des  FLIO‐Prototyp 1.  Die 
Unterschiede  betreffen  eine  von  446 nm  zu  473 nm  veränderte  Wellenlänge  des  Anregungslasers  und  des 





werden  einzelne  Fluoreszenzphotonen  detektiert  (mittlerer  Abschnitt).  Anhand  der  Zeitdifferenz  zwischen 
Laserpuls und Ankunft des Fluoreszenzphotons wird ein Photonenhistogramm (unten) aufgebaut, welches bei 
hinreichend vielen detektierten Photonen dem quantisierten Fluoreszenzsignal (oben) entspricht. ................... 20 
Abbildung  3.4  Einfluss  der  Zeitverschiebung  zwischen  Daten  und  Modell  auf  die  Bestimmung  der 
Fluoreszenzlebensdauer. Farbig kodiert auf einer logarithmischen Skala ist der Betrag des relativen Fehlers der 
Fluoreszenzlebensdauer. ...................................................................................................................................... 21 







Abbildung  3.6  Fluoreszenzlebensdauer  über  den  Ort  eines  fluoreszierenden  Objekts  mit  dreidimensionaler 
Oberfläche, bestimmt mittels multi‐exponentiellem Ansatz (Abschnitt 3.4.2), im Vergleich zum idealen Wert. Die 




Fluoreszenzfarbstoffen  mit  unterschiedlichen  Abständen  zueinander.  Die  Exponentialfunktionen  (Exp.)  nach 
Faltung mit der IRF, welche in Summe die Modellkurve (rot) ergeben, modellieren jeweils das Fluoreszenzsignals 
eines  Fluoreszenzfarbstoffs  und  sind  in magenta  (Rose  Bengal),  cyan  (DCM)  und  gelb  (Natrium‐Fluoreszein) 
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Abbildung  3.9  Instrument  response  functions  des  FLIO‐Prototyps 1  für  beide  spektrale  Kanäle,  gemessen  in 
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optisch wirksamen Oberflächen verursacht werden. Durch die zusätzlich zurückgelegte Wegstrecke werden die 
reflektierten  Photonen  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  detektiert.  Die  Form  der  IRF  entsteht  durch  eine 
Überlagerung  der  Pulsform  des  Anregungslasers  (deutlich  erkennbar  ist  eine  Schulter  bei  ca.  2 ns,  die  der 
Anregungslaser erzeugt), der Transit  Time Spread der Detektoren  sowie die  zeitliche Pulsaufweitung anderer 
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Abbildung  5.1  Demonstration  der  Funktionsweise  von  statischem  und  adaptivem  Binning  in  einem Diabetes 
mellitus Patienten. Die obere Zeile der Photonenhistogramme (C, E) zeigt die Rohdaten, die mittlere Zeile zeigt 
die Photonenhistogramme nach statischem Binning (F, H) und die untere Zeile die Photonenhistogramme nach 
adaptiven Binning  (J,  L).  In den vergrößerten  Insets, welche über der oberen Zeile der Photonenhistogramme 
dargestellt sind, verwendet statisches Binning alle Pixel  innerhalb des magenta Quadrats, während adaptives 
Binning die grün markierten Pixel benutzt. Das  schwarze Quadrat markiert das  jeweils  zu binnende Pixel.  Im 





Der  größere  Verlust  an  Kontrast  bei  adaptivem  Binning  resultiert  in  einem  höheren  SNR  in  den 
Photonenhistogrammen der darunterliegenden gebinnten Pixel. ........................................................................ 36 
Abbildung 5.2 TCSPC Daten nachdem die Fluoreszenzsignale aller Pixel einer Messung eines gesunden Probanden 
zusammengefasst  wurden  (schwarz).  Die  automatisch  detektierten  Artefakte,  welche  durch  Reflexionen  im 
optischen Strahlengang verursacht wurden, unterteilen sich in Anstieg (dunkelrot) und Abfall (hellrot). Der Abfall 
wird  durch  die  dreifache  Länge  des  Anstiegs  approximiert.  Zur  besseren  Lesbarkeit  ist  das  Fluoreszenzsignal 
logarithmisch skaliert. Die Insets zeigen das vergrößerte Segment der TCSPC Daten eines einzelnen Pixels (grau). 








den Messdaten  in  (B).  Der  linsen‐korrigierte  Ansatz  kann  den  Einfluss  der  Augenlinse  in  (B)  mit  Hilfe  einer 
skalierten und verschobenen separaten Messung der Fluoreszenz der Augenlinse kompensieren. Aufgrund des 
hohen  Anteils  an  Fluoreszenz  der  Augenlinse  wird  das  verbleibende  Fluoreszenzsignal  nur  mit  zwei 




Abbildung  5.4  Einfluss  der  Zeitverschiebung  zwischen  Daten  und  Modell  auf  die  Bestimmung  der 
Fluoreszenzlebensdauer  bei  Berücksichtigung  der  Zeitverschiebung  in  der  Modellierung.  Farbig  kodiert  und 
logarithmisch skaliert ist der Betrag des relativen Fehlers der Fluoreszenzlebensdauer. .................................... 40 
Abbildung 5.5 Vergleich eines 75 x 75 Pixel großen Ausschnitts der Fluoreszenzlebensdauer τ1 vom linken Auge 
eines  gesunden  Probanden  vor  (links)  und  nach  (rechts)  der  Behandlung  von  Ausreißern.  Die  detektierten 
Ausreißer  (schwarz)  sind  in  der  Mitte  dargestellt.  Ein  Grauwertbild  der  Fluoreszenzintensität  ist  allen  drei 







Klassenbreite  erzeugt,  aus  welchem  mittels  gleichverteilter  Zufallszahlen  zwischen  0  und  1  synthetische 
zeitaufgelöste Fluoreszenzsignale erzeugt werden können. ................................................................................ 52 
Abbildung  5.8:  Voruntersuchung  zur  Bestimmung  der  Fluoreszenzlebensdauer  bei  verschiedenen 
Mischverhältnissen aus Eosin Y und Kaliumiodid (PI) zwischen 0 und 5 Molar. Der Stern‐Volmer‐Plot (links) gibt 























studies.  Es  kann  eine  neue  study  angelegt werden oder  die  gerade ausgewählte  umbenannt,  dupliziert  oder 
gelöscht werden. Die subjects der ausgewählten study sind  in der  linken Tabelle aufgelistet, dabei werden  je 
subject die  spektralen Kanäle der Messdaten und der Fluoreszenzlebensdauerapproximation angegeben. Das 
ausgewählte subject kann mittels der Schaltflächen vor dem grünen Hintergrund verwaltet werden. Zusätzliche 





und  direkt  darunter  die mittlere  Fluoreszenzlebensdauer  dargestellt. Der  aktuell  gewählte  Pixel  ist  durch  ein 





Seite  können  ein  oder  mehrere  FLIM‐Parameter  eines  subjects  angezeigt  werden.  Die  subjects  können  zu 





und Gesunden  (Abschnitt 5.7.5)  für die  Fluoreszenzlebensdauer  τ2. Die Gruppenhistogramme  sind unten  links 
dargestellt. Der kleinste p‐Wert wird bei 440 ps erreicht. Für diese Histogrammklasse ist die ROC‐Kurve rechts in 
der Abbildung dargestellt. .................................................................................................................................... 77 















je  Pixel  approximierter  Zeitverschiebung  (B,  C),  einer  aus  dem  Zentrum  bestimmten  Zeitverschiebung  von  ‐
34,2 ps, welche für die Approximation aller Pixel verwendet wurde (D, E) sowie einer Zeitverschiebung, die in den 
Ecken des Bildes bestimmt und zur Approximation je Pixel linear über den Ort interpoliert wurde (F, G). Im ETDRS‐
Gitter  sind  die Mittelwerte  je  Feld  aufgetragen.  In  C  ist  eine  vertikale  Veränderung  der  Zeitverschiebung  zu 
erkennen. Die starke Änderung der Zeitverschiebung im zentralen Feld des ETDRS‐Gitters ist physiologisch nicht 
erklärbar  und  könnte  ein  Artefakt  der  Fluoreszenzlebensdauerapproximation  sein.  Die  Fixierung  der 
Zeitverschiebung auf einen Wert  je Bild  führt  zur  kürzeren mittleren Fluoreszenzlebensdauern  in der unteren 
Bildhälfte, die nicht korrekt sind (D). Die Interpolation der Zeitverschiebung resultiert in sehr ähnlichen mittleren 
Fluoreszenzlebensdauern  (F)  wie  B,  mit  deutlich  reduziertem  Rauschen  und  etwas  längeren  mittleren 
Fluoreszenzlebensdauern in der zentralen Region des ETDRS‐Gitters. ................................................................. 81 
Abbildung  6.11  Vergleich  der  unterschiedlichen  Fluoreszenzlebensdauer‐Modellierungsansätze  in  einem 
gesunden Probanden. Die Fluoreszenzintensität sowie die Fluoreszenzlebensdauern τm (A) und τ1 (B) sind vom 
spektralen Kanal 1 dargestellt. Die Farbskalierung der Fluoreszenzlebensdauer ist in (A) und (B) jeweils identisch. 





nach  der  Holm‐Bonferroni‐Methode  sind  hellgrau  gefärbt.  Die  Klasse  mit  dem  höchsten  Signifikanzniveau 
(kleinster p‐Wert) ist dunkelgrau gefärbt. Für die Klasse mit dem höchsten Signifikanzniveau ist die zugehörige 






Kombinationen  von  Q1 = 25%  und  Q2 = 75%  betragen  8,6%  (schichtbasierter  Ansatz)  bzw.  6,8%  (multi‐exp. 




Abbildung  6.15  Relative  Fehler  für  den  Schichtabstand  tc2.  Der mittlere  Fehler  über  alle  Kombinationen  von 
Q1 = 25% und Q2 = 75% (A) beträgt 32.2%. Für Q1 = 50% und Q2 = 50% (B) beträgt der mittlere Fehler 46,4% und 














Abbildung  6.19  Relative  Fehler  der  Fluoreszenzlebensdauern  (τ),  Amplituden  (α),  Schichtabstände  (tc)  und 
relativen Anteile (Q) für multi‐exp. Ansatz (rot) und schichtbasierten Ansatz (grün). Nur der Schichtabstand tc2 
der mittleren Komponente (α2, τ2) wird zwischen 0 ps und 200 ps variiert. Die übrigen Parameter sind fixiert. . 92 




6,6% (Q1) und 12,7% bzw. 2,2% (Q2).  In  (B) betragen die mittleren Fehler  für den multi‐exp. Ansatz bzw. den 
schichtbasierten Ansatz: 5,4% bzw. 6,0% (α1), 54,0% bzw. 60,2% (α2), 39,1% bzw. 22,6% (τ1), 6,8% bzw. 2,5% (τ2), 
32,7% bzw. 32,0% (Q1) und 32,7% bzw. 32,0% (Q2). ............................................................................................ 93 






Abbildung  6.22  TCSPC‐Daten  (schwarz)  eines  Pixels  von  Küvette  B  (spektraler  Kanal 2)  mono‐exponentiell 
(orange,  τ = 164 ps)  und  bi‐exponentiell  (grün,  τ1 = 89 ps,  τ2 = 534 ps)  approximiert.  Die  bi‐exponentielle 
Approximation passt deutlich besser zu den Messdaten. ..................................................................................... 95 
Abbildung  6.23  Variationskoeffizienten,  basierend  auf  Tabelle 6.1,  für  beide  spektrale  Kanäle  der 
Fluoreszenzlebensdauern von drei Wiederholungsmessungen für Fluoreszenzfarbstoffe mit  fünf verschiedenen 





















rechten  Auge  eines  gesunden  Probanden.  Der  äußere  Ring  (blau),  der  innere  Ring  (rot),  die  zentrale  Region 
(orange) des ETDRS‐Gitters sowie die superior Region (grün) sind in Messung 1 markiert. Die Farbskalierung ist 
zur besseren Vergleichbarkeit für alle drei Messungen identisch. ...................................................................... 105 
Abbildung  6.30  Verteilung  der  Variationskoeffizienten  der  mittleren  Fluoreszenzlebensdauer  aus  drei 
Wiederholungsmessungen  über  die  Probanden,  aufgeteilt  nach  rechtem  und  linkem  Auge  sowie  spektralem 
Kanal. Der Median ist als rote Line angegeben. Die Verteilungen der Variationskoeffizienten sind im rechten Auge 
etwas  breiter  als  im  linken  Auge.  In  beiden  Augen  treten  die  größten  Variationskoeffizienten  im  spektralen 
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Abbildung 6.31 Durchschnittliche Photonenraten je Pixel vom Augenhintergrund vor (orange) und nach Katarakt 
Operation  (grün)  sowie  für  die  separate  Messung  der  Augenlinse  vor  der  Operation  (violett)  von  beiden 
spektralen Kanälen. Die höhere Photonenrate  im spektralen Kanal 2 widerspricht der Annahme der stärkeren 
Fluoreszenz  der  Augenlinse  im  spektralen  Kanal 1,  aber  lässt  sich  möglicherweise  durch  dessen  > 2‐fache 
spektrale  Bandbreite  im  Vergleich  zum  spektralen  Kanal 1  sowie  ggf.  durch  einen  Detektor  mit  höherer 







Abbildung  6.33  Mittelwerte  und  Standardabweichungen  der  mittleren  Fluoreszenzlebensdauern  vom 
Augenhintergrund (innerer Ring des ETDRS Gitters, Abschnitt 5.6.1) vor (orange), nach Katarakt Operation (grün) 
und nach Korrektur mit dem linsen‐korrigierten Ansatzes (Abschnitt 5.2.2, blau) von beiden spektralen Kanälen. 
Insbesondere  im  spektralen  Kanal 1  verkürzen  sich  die mittleren  Fluoreszenzlebensdauern  nach  der  Katarakt 
Operation deutlich. Die Veränderung im spektralen Kanal 2 nach der Operation sind wie erwartet weniger stark 
ausgeprägt.  Die  Anwendung  des  linsen‐korrigierten  Ansatzes  führt  zu  kürzeren  mittleren 
Fluoreszenzlebensdauern, welche allerdings noch deutlicher länger als nach der Operation sind. Die Anwendung 
des linsen‐korrigierten Ansatzes war aufgrund verwertbarer Daten nur für Patient 2 möglich. ........................ 110 
Abbildung  6.34  Mittelwert  und  Standardabweichung  des  Blutzuckerspiegels  für  die  Probanden  mit 
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Abbildung 6.35 Mittelwert und Standardabweichung der mittleren Fluoreszenzlebensdauer vom inneren Ring des 













Kombinationen  von  Q1 = 25%  und  Q2 = 75%  betragen  5,7%  (schichtbasierter  Ansatz)  bzw.  3,7%  (multi‐exp. 

















































































































B:	 Zusätzliche	 Ergebnisse:	 Analyse	 des	 schichtbasierten	 Ansatzes,	
Simulationen	mit	zwei	Fluorophoren	
Weitere Ergebnisse der Simulationen mit zwei Fluorophoren sind analog zu Abschnitt 6.3.1.2 in den 










Abbildung  A.2  Relative  Fehler  für  die  Fluoreszenzlebensdauern  τ1  (A)  und  τ2  (B).  Die  mittleren  Fehler  über  alle 

















Abbildung  A.4  Relative  Fehler  für  die  Fluoreszenzlebensdauern  τ1  (A)  und  τ2  (B).  Die  mittleren  Fehler  über  alle 








Abb. A.5  visualisiert  die  Differenzen  der  einzelnen  FLIO‐Standorte  und  IRFs  zum  Referenzwert  im 
spektralen Kanal 1. 
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Tabelle  A.2  (Weitwinkelobjektiv)  und  Tabelle  A.3  (Standardobjektiv)  listen  die  Ergebnisse  der 
Normalverteilungstests  der mittleren  Fluoreszenzlebensdauern  τm  von  den  betrachteten  Regionen 
des  ETDRS‐Gitters  sowie  der  superior  Region  (nur  Weitwinkelobjektiv)  für  alle 
Wiederholungsmessungen, beide spektrale Kanäle und beide Augen auf. Bis auf je eine Messreihe im 
rechten  und  linken  Auge  im  spektralen  Kanal 1  sind  beim  Weitwinkelobjektiv  alle  Daten 
normalverteilt. Beim Standardobjektiv sind fünf Messreihen nicht normalverteilt. 





Messung  1  2  3  1  2  3 
C  0,7543 0,6074 0,4098 0,4989 0,7386  0,9890
IR  0,2005 0,4679 0,2351 0,7406 0,5278  0,6158
OR  0,6724 0,7396 0,6439 0,7727 0,3503  0,6141
SR  0,1312 0,0137 0,1074 0,799 0,6446  0,6699
linkes Auge  Spektraler Kanal 1  Spektraler Kanal 2 
C  0,4268 0,2412 0,7992 0,4433 0,8062  0,5554
IR  0,5009 0,9603 0,7345 0,4680 0,7097  0,7883
OR  0,9781 0,6904 0,5748 0,7320 0,4205  0,5972
SR  0,7597 0,5651 0,0509 0,2913 0,8058  0,8549
 
Tabelle  A.3  p‐Werte  des  Shapiro‐Wilk‐Tests  auf  Normalverteilung  für  die  mittlere  Fluoreszenzlebensdauern  τm  der 
Messungen mit dem Standardobjektiv über alle Probanden im zentralen Bereich (C), inneren Ring (IR) und äußeren Ring 
(OR)  des  ETDRS‐Gitters.  Die  signifikanten  Abweichungen  (Signifikanzniveau  5%)  von  der  Normalverteilung  sind 
hervorgehoben. 
rechtes Auge  Spektraler Kanal 1  Spektraler Kanal 2 
Messung  1  2  3  1  2  3 
C  0,7101 0,0368 0,5974 0,5405 0,0563  0,0118
IR  0,8683 0,2799 0,6652 0,7579 0,9021  0,0286
OR  0,2716 0,0177 0,1175 0,4178 0,2102  0,2442
linkes Auge  Spektraler Kanal 1  Spektraler Kanal 2 
C  0,5621 0,0301 0,9599 0,7562 0,3709  0,9255
IR  0,8753 0,2764 0,6909 0,9054 0,4093  0,9086






τm  vom  inneren  Ring  des  ETDRS‐Gitters  für  die  Gruppe  mit  Glukoseprovokation  sowie  für  die 
Kontrollgruppe  zu  den  verschiedenen  Messzeitpunkten  auf.  Bis  auf  zwei  Messzeitpunkte  bei  der 
Kontrollgruppe sind alle Daten normalverteilt. 
Tabelle  A.4  p‐Werte  des  Shapiro‐Wilk‐Tests  auf  Normalverteilung  für  die  mittlere  Fluoreszenzlebensdauern  τm  vom 
inneren Ring des  ETDRS‐Gitters  der Messungen mit Glukoseprovokation und der Kontrollgruppe  in beiden  spektralen 
Kanälen. Signifikante Abweichungen (Signifikanzniveau 5%) von der Normalverteilung sind hervorgehoben. 
  Glukoseprovokation  Kontrollgruppe 
Zeit  Spektraler Kanal 1  Spektraler Kanal 2  Spektraler Kanal 1  Spektraler Kanal 2 
0 min  0,5703  0,8790 0,1199  0,0391
15 min  0,4143  0,6884 0,0319  0,0085
30 min  0,2425  0,3429 0,4519  0,6268
45 min  0,5816  0,6832 0,4643  0,7620
60 min  0,8721  0,5626 0,9347  0,8450
75 min  0,8551  0,5974 0,9257  0,7135
















































































































































































































































 FLIMX  ist  ein  für  die  Ophthalmologie  optimiertes  Softwarepaket  mit  angepasster 




 Das  entwickelte  adaptive  Binning‐Verfahren  ermöglicht  den  optimalen  Kompromiss  aus 
Ortsauflösung und Qualität des zeitaufgelösten Fluoreszenzsignals. 
 Der erarbeitete  linsen‐korrigierte Ansatz kann auf Basis einer  separaten FLIO‐Messung der 
natürlichen  Augenlinsen  deren  Einfluss  auf  die  Fluoreszenzlebensdauern  des 
Augenhintergrunds reduzieren. 
 Der  schichtbasierte‐Ansatz  kann  in  FLIM‐Daten  mit  einer  Zeitauflösung  von  12,2 ps,  in 
Abhängigkeit  der  Fluoreszenzlebensdauern und Amplituden,  fluoreszierende  Schichten mit 
einem Abstand von ≥ 25 ps separieren. 




 FLIO‐Geräte  an  unterschiedlichen  Standorten  liefern  größtenteils  vergleichbare 
Fluoreszenzlebensdauern. 
 FLIO‐Messungen  mit  dem  Standardobjektiv  besitzen  sowohl  in  Farbstoffen  als  auch  in 
Probanden eine gute Wiederholbarkeit. 
 FLIO‐Messungen  mit  dem  Weitwinkelobjektiv  besitzen  sowohl  in  Farbstoffen  als  auch  in 
Probanden eine gute Wiederholbarkeit. 
 FLIO‐Messungen  des  Weitwinkelobjektivs  unterscheiden  sich  signifikant  von  denen  des 
Standardobjektivs, insbesondere im spektralen Kanal 1. 
 Die Messmethode  der  zur  Fluoreszenzlebensdauerapproximation  verwendeten  instrument 
response function hat einen erheblichen Einfluss auf Fluoreszenzlebensdauern ≤ 400 ps. 
 Die Fluoreszenz der natürlichen Augenlinse beeinträchtigt die Fluoreszenzlebensdauern des 
Augenhintergrunds. 
 Der Blutzuckerspiegel von Probanden hat keinen Einfluss auf die FLIO‐Messung. 
 Bei mehreren FLIO‐Messungen in kurzer zeitlicher Folge (15 Minuten) über einen Zeitraum 
von 90 Minuten kommt es zu signifikant kürzeren mittleren Fluoreszenzlebensdauern im 
Vergleich zur ersten Messung. 
 
